ENGLISH Rx ONLY

VIN

FOR PROFESSIONAL DENTAL USE IN RECOMMENDED INDICATIONS
ONLY (SEE 2. INDICATIONS FOR USE).

1

. Product description

Ceramir® Crown & Bridge is a permanent, radiopaque, bioceramic luting
cement. The main component in the powder is calcium aluminate and

in

the liquid, water. The cement, which hardens as a result of a chemical

reaction, is self-setting.

In

Ceramir Crown & Bridge QuikCap, the cement is supplied in a capsule

for mixing and direct application. The minimum volume of mixed cement
delivered from one capsule is 0.17 ml.

A capsule applicator and a mixing device are required for use. We recom-
mend Ceramir Applicator and Ceramir Applicator 2 from Doxa Dental AB.
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. Indications for use

Ceramir Crown & Bridge is intended for permanent cementation of:

C

Metal and porcelain fused to metal crowns and bridges

Gold inlays and onlays

Cast or prefabricated metal posts

High-strength ceramic crowns and bridges suitable for conventional
cementation (e. g. zirconia, alumina, and lithium disilicate)
ontraindications

Do not use as a direct pulp-capping agent. In case of close proximity to
the pulp, use accepted standard clinical procedures.

Precautions

3

Nof

Ceramir Crown & Bridge contains polyacrylic acid, which may be
imitating fo eyes and skin. Avoid contact with eyes. In case of skin
contact, rinse with plenty of water. In case of contact with eyes, rinse
immediately with plenty of water and seek medical care.

Do not use on patients with known allergy to polyacrylic acid. In rare
cases, the product may cause sensitivity to some persons. If such
reactions are observed, discontinue the use of the product and consult
a physician.

. Step-by-step instructions

te: Do not use any pre-freatment agents, e.g. silanes, primers

or bonding agents when cementing with Ceramir Crown & Bridge.
Use of any such pre-treatments may compromise the bonding
of the cement.

3.

3.

1 Tooth preparation
Remove the temporary restoration and cement.

If needed, clean the tooth using pumice or prophy paste
(with or without fluoride).

Rinse with water.
Air dry gently with oil free air or cotton pellets. Do not desiccate.
Isolate the site with cotton rolls.

2 Preparation of the restoration

Lithium Disilicate
Etch with HF acid according to manufacturer’s instructions. Do not use any
pre-treatment agents, e.g. silanes, primers or bonding agents.

Al

| other restorations

Do not use any pre-treatment agents, e.g. silanes, primers or bonding
agents when cementing with Ceramir Crown & Bridge. Use of any such
pre-treatments will destroy the bond between cement and restoration.

Air abrasion can be used if recommended by the restoration manufacturer.

3.

3.

3 Pulp protection
If pulp protection is required, use accepted standard clinical procedures.

4 Activation

ATTENTION: WORK QUICKLY
Start mixing immediately following activation (the reaction between the
liquid and powder starts directly after activation).

3.

3.

Open the aluminum pouch and remove the capsule.

Hold the capsule firmly against a hard, flat surface with the plunger
facing down (fig. 1).

Push down firmly, forcing the plunger into the body of the capsule
until it stops (fig. 1).

5 Mixing

Immediately place the capsule in a high-frequency oscillating
(4,000 to 5,000 rpm) or rotating capsule mixer (fig. 2).

Mix for 8 seconds.

6 Application

Immediately insert the capsule into the applicator using the grooves to
hold it in place (fig. 4).

Gently close the dosing lever (fig. 3a) two times to push the cement
towards the tip.

Then apply the cement by gently squeezing the lever two more times
(fig. 5).

After application, remove the empty capsule using the applicator
release button (fig. 3b).

Working and setting times

Working time (from end of mixing) at 23°C/73 °F: 2 minutes.
Setting fime (from end of mixing): 3 to 8 minutes.

Note: Room temperatures above 23 °C/73 °F will accelerate setting and
reduce the working time available.

3.
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7 Seating and finishing

Seat the restoration and stabilize it under pressure, to avoid any
movements, until the cement reaches a rubber-like consistency
(approx. 2 min) (fig. 6-7).

Remove excess material when the cement has reached the
rubber-like consistency (fig. 8).

Keep the restoration stabilized for an additional 4 minutes (fig. 9).
Check the area around the margins of the restoration (especially the
gingival sulcus) and remove any remaining cement.

Advise the patient not to load their restoration for the first hour
after cementation.

. Cleaning the applicator

Ceramir Applicator can be cleaned with standard cleaning agents, e.g.
alcohol-based spray disinfectants.

. Storage and shelf life

Keep Ceramir Crown & Bridge QuikCap capsules at temperatures
between 4°C/39 °F and 20°C/68 °F. Do not open the aluminum pouch
untilimmediately before use.

Do not use Ceramir Crown & Bridge QuikCap capsules after their
expiry date.

Warranty

Doxa Dental AB warrants that the Product will be free from defects in
material and manufacture. This warranty shall (i) only apply within the
Product’s shelf life/expiry date (the "Warranty Period”) and (i) further only

if

he Product has been used strictly in accordance with these Instructions

for Use. DOXA DENTAL AB MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR

IM

PLIED, REGARDING THE PRODUCT, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY

OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-IN-

FR

INGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. Users are responsible for

determining the suitability of the Product for their application.
Limitation of Liability

If

his Product is found defective within the Warranty Period, your exclusive

remedy and Doxa Dental AB's sole obligation and liability shall be the repair

or
BY

replacement of the Doxa Dental AB Product. EXCEPT WHERE PROHIBITED
LAW, DOXA DENTAL AB WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE

ARISING FROM THE PRODUCT, WHETHER DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL INCLUDING LOSS OF PROFITS, REGARDLESS
OF THE THEORY ASSERTED, INCLUDING WARRANTY, BREACH OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR STRICT LIABILITY.

Trademarks
Ceramir®is a frademark of Doxa Dental AB.
Date of latest revision: 2021-01-11
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Batch code Radiopaque
Temperature limit -~  Capsule
Use-by date

Catalogue number

Rx ONLY Caution: Federal (USA)
law restricts this device to
sale by or on the order of a
physician.

Manufacturer
Caution
Do not re-use

Do not use any pre-treat-
ment agents, e.g. silanes,
primers or bonding agents
when cementing with
Ceramir Crown & Bridge.
Use of any such pre-treat-
ments may compromise
the bonding of the cement.

The extended symbols glossary is provided
electronically at http://ceramirdental.com/symbols/

DEUTSCH

A

NUR FUR FACHGERECHTE VERWENDUNG IM DENTALBEREICH ENTSPRECHEND
DEN EMPFEHLUNGEN (SIEHE 2. GEBRAUCHSHINWEISE).

1. Produkibeschreibung

Ceramir® Crown & Bridge ist ein dauerhafter, réntgensichtbarer, bio-

ke

ramischer Befestigungszement. Die Hauptkomponente im Pulver ist

Calciumaluminat und Wasser in der Flussigkeit. Der Zement, der infolge einer

ch

Be
dir

emischen Reaktion aushdrtet, ist selbstabbindend.

i Ceramir Crown & Bridge QuikCap ist der Zement zum Mischen und
ekten Anwenden in einer Kapsel enthalten. Das Mindestvolumen von

angemischtem Zement aus einer Kapsel betragt 0,17 ml.

FUr die Verwendung sind ein Kapselapplikator und ein Mischgerat notwen-
dig. Wir empfehlen Ceramir Applicator und Ceramir Applicator 2 von Doxa
Dental AB.

2. Gebrauchshinweise

Ceramir Crown & Bridge kann fir die dauerhafte Zementierung folgender
Elemente verwendet werden:

G

Metall und Porzellan, die auf Metallkronen und -bricken fixiert werden
Goldinlays und -onlays

Gegossene oder vorgefertigte Metallstifte

Hochfeste Keramikkronen und -bricken, die fUr die konventionelle Ze-
mentierung (z. B. Zirkonia, Alumina und Lithium-Disilikat) geeignet sind

egenanzeigen

Verwenden Sie das Produkt nicht zur direkten Uberkappung der Pulpa.
Wenn der zu behandelnde Bereich nah an der Zahnpulpa liegt, verwen-
den Sie bewdhrte klinische Standardverfahren.

VorsichtsmaBnahmen

Ceramir Crown & Bridge enthdlt Polyacrylséure, die die Augen oder die
Haut reizen kann. Ber0hrung mit den Augen vermeiden. Bei BerUhrung
mit der Haut sofort mit viel Wasser abspUlen. Bei BerUhrung mit den
Augen sofort mit viel Wasser ausspUlen und einen Arzt aufsuchen.

Nicht bei Patienten anwenden, die allergisch auf Polyacrylséure
reagieren. In seltenen Fallen kann das Produkt bei einigen Personen zu
erhdhter Empfindlichkeit fUhren. Wenn solche Reaktionen beobachtet
werden, brechen Sie die Verwendung des Produkts ab und wenden Sie
sich an einen Arzt.

3. Anweisungsschritte

Hin

weis: Verwenden Sie keine Mittel fir die Vorbehandlung, wie Silane,

Grundiermittel oder Bindemittel, wenn Sie mit Ceramir Crown & Bridge
zementieren. Die Verwendung solcher Mittel fir die Vorbehandlung
kann die Haftung des Zements beeintrachtigen.

3.1 Vorbereitung des Zahns

* Enffernen Sie die provisorische FUllung und den Zement.

* BeiBedarf den Zahn mithilfe von Bims- oder Prophylaxepaste reinigen
(mit oder ohne Fluorid).

*  Mit Wasser ausspUlen.

* Vorsichtig mit ¢lfreier Luft oder Baumwollpresslingen antrocknen. Nicht
austrocknen.

« Isolieren Sie die Mundseite mit Watterollen.

3.2 Vorbereitung der Restauration

Lithiumdisilikat

GemdB den Anweisungen des Herstellers mit FlusssGure abdtzen. Verwen-
den Sie keine Mittel fUr die Vorbehandlung, wie Silane, Grundiermittel oder
Bindemittel.

Alle Ubrigen Restaurationen

Verwenden Sie keine Mittel fUr die Vorbehandlung, wie Silane, Grundier-
mittel oder Bindemittel, wenn Sie mit Ceramir Crown & Bridge zementieren.
Die Verwendung solcher Mittel fUr die Vorbehandlung zerstort die Haftung
zwischen dem Zement und der Restauration.

Mit Luftabrasion kann gearbeitet werden, wenn vom Hersteller der
Restauration empfohlen.

3.

3.

3 Schutz der Pulpa

Falls ein Schutz der Pulpa erforderlich ist, verwenden Sie bewdhrte
klinische Standardverfahren.

4 Aktivierung

ACHTUNG: ARBEITEN SIE SCHNELL

Be:

ginnen Sie sofort nach dem Offnen der Kapsel mit dem Mischen (die

Reaktion zwischen der FlUssigkeit und dem Pulver beginnt direkt nach der
Aktivierung).

3.

3

Offnen Sie den Aluminiumbeutel und nehmen Sie die Kapsel heraus.

Halten Sie die Kapsel fest - mit dem StéBel nach unten gerichtet - gegen
eine harte, flache Oberfldche gedrickt (Abb. 1).

Dricken Sie fest nach unten und treiben Sie den StéBel in den
Kapselkérper, bis er anhdlt (Abb. 1).
5 Mischen

Geben Sie die Kapsel umgehend in einen Mischer mit Hochfre-
quenzschwingungen (4.000 bis 5.000 U/min) oder ein Rotor-Kapselmis-
chgerat (Abb. 2).

8 Sekunden mischen.

.6 Applikation

Legen Sie die Kapsel sofort in den Applikator, nutzen Sie dabei die Nut,
um die Kapsel zu fixieren (Abb. 4).

Betdtigen Sie den Dosierhebel vorsichtig zweimal, damit der Zement in
die Spitze gedrickt wird (Abb. 3a).

Tragen Sie den Zement dann auf, indem Sie den Hebel zwei weitere
Male vorsichtig betétigen (Abb. 5).

Entfernen Sie nach dem Auftragen die leere Kapsel, indem Sie auf den
Ausléseknopf des Applikators dricken (Abb. 3b).

Verarbeitungs- und Abbindezeit

Hinweis:

Verarbeitungszeit (im Anschluss ans Mischen) bei 23°C: 2 Minuten.
Abbindezeit (im Anschluss ans Mischen): 3 bis 8 Minuten.
Uber 23°C b

1 und

nigen das Abbi

verringern die zur Verfiigung stehende Verarbeitungszeit.

3.

7 Befestigung und Nachbearbeitung

Platzieren Sie die Restauration und stabilisieren Sie diese unter Druck, um
jegliche Bewegungen zu vermeiden, bis der Zement eine kautschuk&hnli-
che Konsistenz erreicht hat (circa 2 Minuten) (Abb. 6 - 7).

Entfernen Sie UberschUssiges Material, wenn der Zement die gummiartige
Konsistenz erreicht hat (Abb. 8).

Stabilisieren Sie die Restauration fUr weitere 4 Minuten (Abb. 9).
Uberprifen Sie den Bereich um die Restaurationsrénder (insbesondere
bei der Zahnfleischtasche) und entfernen Sie restlichen Zement.

Weisen Sie den Patienten an, die Restauration in der ersten Stunde nach
der Zementierung nicht zu belasten.

4. Reinigung der Applikatoren

Der Ceramir Applicator kann mit handelsUblichen Reinigungsmitteln, z. B.
Desinfektionssprays auf Alkoholbasis, gesGubert werden.

5. Aufbewahrung und Haltbarkeit

Bewahren Sie Ceramir Crown & Bridge QuikCap-Kapseln bei Tempera-
furen von 4°C bis 20 °C auf. Offnen Sie den Aluminiumbeutel erst kurz vor
dem Gebrauch.

Verwenden Sie keine Ceramir Crown & Bridge QuikCap-Kapseln, bei
denen das Gebrauchsdatum abgelaufen ist.

Handelsmarken
Ceramir®ist eine Handelsmarke von Doxa Dental AB.
Datum der letzten Uberarbeitung: 2021-01-11

R&Nntgensichtbar

Verwenden Sie keine Mittel fir

die Vorbehandlung, wie Silane,
Grundiermittel oder Bindemittel,
wenn Sie mit Ceramir C&B zementie-
ren.Die Verwendung solcher Mittel
fir die Vorbehandlung kann die
Haftung des Zements beeintréchtigen.

- Kapsel

FRANCAIS

A

POUR USAGE DENTAIRE PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DES INDICATIONS
RECOMMANDEES UNIQUEMENT (VOIR PARAGRAPHE 2. INDICATIONS
D'EMPLOI).

TS .
1. Description du produit

Ceramir® Crown & Bridge est un ciment de scellement biocéramique,
permanent radio-opaque. La poudre est principalement constituée de cal-
cium alumine et le liquide d'eau. Ce ciment dentaire, qui se durcit suite &
une réaction chimique, possede des caractéristiques d’auto-sédimentation.
Dans Ceramir Crown & Bridge QuikCap, le ciment est conditionné sous
forme de capsule, concue pour le malaxage et I'application directe. La
quantité minimum de ciment malaxé par capsule est de 0,17 ml.

Un applicateur et un appareil de malaxage sont requis pour son utilisation.
Nous recommandons Ceramir Applicator et Ceramir Applicator 2 de Doxa
Dental AB.

2. Indications d’emploi

Ceramir Crown & Bridge est indiqué pour le scellement permanent :

De couronnes et bridges en métal et porcelaine fondue sur métal
D'inlays et onlays en or

De tfiges métalliques préfabriquées ou moulées

De couronnes et bridges en céramique haute résistance compatibles
avec le scellement conventionnel (par ex. zircone, disillicate de lithium
et alumine)

Contre-indications

Ne pas utiliser comme coiffage direct de la pulpe dentaire. En cas
d'application & proximité de la pulpe dentaire, utiliser les procédures
cliniques standard admises.

Pre Précautions d’emploi

Ceramir Crown & Bridge contient de I'acide polyacrylique qui peut étre
imitant pour les yeux et la peau. Eviter tout contact avec les yeux. En cas
de contact avec la peau, rincer abondamment a I'eau claire. En cas de
contact avec les yeux, rincer abondamment & I'eau claire et consulter
un médecin.

Ne pas utiliser sur des patients ayant des allergies connues & I'acide
polyacrylique. Dans de rares cas, ce produit peut provoquer une sensi-
bilité chez cerfaines personnes. Si une felle réaction vient & se produire,
inferrompre I'utilisation du produit et consulter un médecin.

3. Instructions a suivre pas-a-pas
Remarque : N'ufiliser aucun agent de pré-traitement (silanes, apprét

ou liant), pour effectuer un scellement avec Ceramir Crown & Bridge.
L'utilisation d'un pré-traitement de ce type peut comprometire
d'adhésion du ciment.

3.1 Préparation de la dent

Enlever la restauration et le ciment temporaires.

Nettoyer la dent & I'aide d'une pate & base de pierre ponce ou d'une
pate prophylactique (avec ou sans fluorure), le cas échéant.

Rincer & I'eau.

Sécher a I'air (I'air doit étre exempt d'huile), ou avec des boules de
coton. Ne pas dessécher.

Isoler avec des rouleaux de coton hydrophile.

3.2 Préparation de la restauration

Disilicate de lithium

Mordancer avec de I'acide HF selon les instructions du fabricant. N'ufiliser
aucun agent de pré-traitement (silanes, apprét ou liant).

Toutes les autres restaurations

N'utiliser aucun agent de pré-traitement (silanes, apprét ou liant) pour
effectuer un scellement avec Ceramir Crown & Bridge. L'utilisation d'un
pré-traitement de ce type détruira I'adhésion entre le ciment et la restau-
ration.

L'abrasion par jet d'air peut éfre employée si cette méthode est recom-
mandée par le fabricant de la restauration.

3.3 Protection de la pulpe

En cas de protection obligatoire de la pulpe dentaire, utiliser les
procédures cliniques standard admises.

3.4 Activation
ATTENTION : IL EST IMPERATIF DE TRAVAILLER RAPIDEMENT

Commencer & malaxer immédiatement aprés I'activation (la réaction
entre le liquide et la poudre débute tout de suite apres I'activation).

QOuvrir I'opercule en aluminium et retirer la capsule.
Maintenir fermement la capsule contre une surface dure et plate en
orientant le piston vers le bas (fig. 1).

Pousser fermement et faire entrer le piston en force dans le corps de la
capsule jusqu'a I'arrét (fig. 1).

3.5 Malaxage

IPlacer immédiatement la capsule dans un appareil de malaxage rotatif
ou oscillant haute fréquence (4 000 a 5 000 tr/min) (fig. 2).

Malaxer pendant 8 secondes.

3.6 Application

Insérer immédiatement la capsule dans I'applicateur en utilisant les
rainures pour la maintenir en place (fig. 4).

Effectuer deux pressions Iégéres sur le levier de dosage (fig. 3a) pour
pousser le ciment dentaire vers la spatule.

Appliquer ensuite le ciment en appuyant & nouveau deux fois Iégére-
ment sur le levier (fig. 5).

Apres application, retirer la capsule vide & I'aide du bouton de com-
mande de I'applicateur (fig. 3b).

Temps d'élaboration et de durcissement

Remarque : Pour une pé

Temps d'élaboration (& partir de la fin du malaxage) a 23°C : 2 minutes.
Temps de durcissement (& partir de la fin du malaxage) : 3 & 8 minutes.
a23°C, le

ambiante

durcissement du ciment dentaire est plus rapide, réduisant ainsi le temps
d'élaboration donné.

3.7 Mise en place et finition

Placer la restauration dentaire et la stabiliser en appuyant dessus pour
éviter tout mouvement, jusqu'a ce que le ciment ait une consistance
caoutchouteuse (environ 2 min (fig. 6-7).

Enlever I'excédent de matiere lorsque le ciment dentaire a atteint une
consistance caoutchouteuse (fig. 8).

Maintenir la restauration dentaire en position stable pendant 4 minutes
supplémentaires (fig. 9).

Vérifier la zone autour de la restauration dentaire (particulierement le
sulcus gingival) et enlever tout excédent de ciment.

Conseiller au patient de ne pas appuyer sur la restauration dans I'heure
suivant le scellement.

4. Nettoyage des applicateurs

L'applicateur Ceramir peut étre nettoyé a I'aide de nettoyants standard
(spray désinfectant & I'alcool, par exemple).

5. Stockage et conservation

Conserver les capsules QuikCap Ceramir Crown & Bridge & une
température comprise entre 4°C et 20°C. Ne pas ouvrir I'opercule en
aluminium avant utilisation immédiate.

Ne pas utiliser les capsules QuikCap Ceramir Crown & Bridge apres leur
date d'expiration.

Marques commerciales
Ceramir® est une marque commerciale de Doxa Dental AB.
Derniére révision: 2021-01-11

Radio-opaque

N'utiliser aucun agent de
pré-traitement (silanes, apprét
ou liant) pour effectuer un
scellement avec Ceramir Crown
& Bridge. L'utilisation de I'un

de ces pré-traitements peut
compromettre d’adhésion du
ciment.

- Capsule

ITALIANO
ViN

PER USO PROFESSIONALE DENTISTICO ESCLUSIVAMENTE NELLE INDI-
CAZIONI RACCOMANDATE (VEDI 2. INFORMAZIONI PER L'USO).

1. Descrizione del prodotto

Ceramir® Crown & Bridge & un cemento di fissaggio bioceramico, radiopa-
co e permanente. Il componente principale nella polvere & I'alluminato di
calcio, nel liquido & I'acqua. Il cemento, che si indurisce in seguito ad una
reazione chimica, & autopolimerizzante.

In Ceramir Crown & Bridge QuikCap, il cemento viene fornito in una capsu-
la per miscelazione e I'applicazione diretta. Il volume minimo di cemento
miscelato erogato da una capsula & di0,17 ml.

Per I'uso & richiesto un applicatore della capsula ed un dispositivo di mis-
celazione. Si raccomanda I'uso di Ceramir Applicator e Ceramir Applicator
2 di Doxa Dental AB.

2. Informazioni per I'uso

Ceramir Crown & Bridge & indicato per il fissaggio permanente di:

Metallo e porcellana fusi su corone e ponti di metallo
Inlay e onlay d'oro
Pilastri di metallo fusi o prefabbricati

Corone e ponti di ceramica altamente resistenti adatti al fissaggio
tradizionale (ad esempio zirconia, allumina e disilicato di litio)

Controindicazioni

Da non utilizzare come agente di incapucciamento pulpare diretto.
In caso di vicinanza alla polpa, adottare procedure cliniche standard
accettate.

Precauzioni

Ceramir Crown & Bridge contiene acido poliacrilico, che potrebbe
irritare la pelle e gli occhi. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di con-
tatto cutaneo, sciacquare con abbondante acqua corrente. In caso di
contatto oculare, sciacquare immediatamente con abbondante acqua
corrente e rivolgersi ad un medico.

Da non usarsi in pazienti con allergia nota all’acido poliacrilico. In rari casi,
il prodotto pud causare sensibilita in alcune persone. In presenza di simili
reazioni, interrompere I'uso del prodotto e rivolgersi ad un medico.

3. Istruzioni deftagliate

Nota: non utilizzare alcun agente di pre-rattamento (ad esempio silani,
primer o agenti leganti) durante la cementazione con Ceramir Crown

& Bridge. L'uso di tali p

i potrebbe

I'adesione del cemento.

3.1 Preparazione del dente

Rimuovere il restauro e il cemento temporanei.

Se necessario, pulire il dente con pasta pomice o per profilassi (con o
senza fluoruro).

Sciacquare con acqua.

Asciugare delicatamente con aria compressa priva di olio o pellet di
cotone. Non essiccare.

Isolare il sito con rotoli di cotone.

3.2 Preparazione del restauro
Disilicato di litio
Mordenzare con acido HF in base alle istruzioni del produttore. Non utilizzare

alcun agente di pre-trattamento (ad esempio silani, primer o agenti
leganti).

Tutti gli altri restauri

Non utilizzare alcun agente di pre-trattamento (ad esempio silani, primer
o agenti leganti) durante la cementazione con Ceramir Crown & Bridge.
L'uso di tali pre-trattamenti impedirebbe I'adesione tra cemento e restauro.

E possibile utilizzare I'abrasione ad aria se raccomandata dal produttore
del restauro.

3.3 Protezione della polpa

Se é richiesta la protezione della polpa, adottare procedure cliniche
standard accettate.

3.4 Attivazione
ATTENZIONE: LAVORARE RAPIDAMENTE

Iniziare a miscelare rapidamente subito dopo I'attivazione (la reazione fra il
liquido e la polvere inizia immediatamente dopo I'attivazione).

Aprire la busta in alluminio ed estrarre la capsula.

Premere con forza la capsula contro una superficie dura e piana, con lo
stantuffo rivolto verso il basso (fig. 1).

Spingere con forza verso il basso, forzando I'ingresso dello stantuffo nel
corpo della capsula fino al suo arresto (fig. 1).

3.5 Miscelazione

Inserire immediatamente la capsula in un mixer oscillante ad alta
frequenza (da 4000 a 5000 giri/min) o in un mixer per capsule rotativo
(fig. 2).

Miscelare per 8 secondi.

3.6 Applicazione

Inserire immediatamente la capsula nell’ applicatore usando le scanala-
ture per fissarla in posizione (fig. 4).

Premere delicatamente la leva di dosaggio (fig. 3a) due volte per sping-
ere il cemento verso la punta.

Quindi applicare il cemento premendo delicatamente la leva alire due
volte (fig. 5).

Dopo I'applicazione, togliere la capsula vuota usando il pulsante di
rilascio dell'applicatore (fig. 3b).

Tempi di lavorazione e di indurimento

Nota: temperat

Tempo di lavorazione (a partire dal termine della miscelazione) a 23°C:
2 minuti.

Tempo diindurimento (a partire dal termine della miscelazione): da

3 a8 minuti.

i a 23°C accelerano i tempi di induri-

mento e riducono i tempi di lavorazione a disposizione.
3.7 Fissaggio e finitura

Posizionare il restauro e stabilizzarlo tenendolo premuto, per evitare qual-
siasi movimento, fino a quando il cemento raggiunge una consistenza
gommosa (circa 2 minuti) (fig. 6-7).

Togliere il materiale in eccesso quando il cemento ha raggiunto la
consistenza gommosa (fig. 8).

Mantenere il restauro stabilizzato per aliri 4 minufi (fig. 9).

Verificare |'area attorno ai margini del restauro (soprattutto il solco
gengivale) e togliere I'eventuale cemento rimasto.

Segnalare al paziente che deve evitare carichi sul restauro nella prima
ora dopo la cementazione.

4. Pulizia degli applicatori

E possibile pulire gli applicatori Ceramic con detergenti standard, ad
esempio disinfettanti spray a base di alcol.

5. Conservazione e periodo di validita

Tenere le capsule Ceramir Crown & Bridge QuikCap a temperature
comprese tra 4°C e 20°C. Aprire la busta in alluminio solo immediata-
mente prima dell'uso.

Non utilizzare le capsule Ceramir Crown & Bridge QuikCap dopo la loro
data di scadenza.

Marchi registrati
Ceramir® &€ un marchio registrato di Doxa Dental AB.
Data dell'ultima revisione: 2021-01-11

Radiopaco

Non utilizzare alcun agente di
pre-trattamento (ad esempio
silani, primer o agenti leganti)
durante la cementazione con
Ceramir Crown & Bridge. L'uso
di tali pre-trattamenti potrebbe
compromettere I'adesione del
cemento.
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SOLO PARA USO DENTAL PROFESIONAL Y UNICAMENTE EN LAS INDICA-
CIONES RECOMENDADAS (VEASE EL PUNTO 2. INDICACIONES DE USO).

o .z
1. Descripcion del producto

Ceramir® Crown & Bridge es un material de fijacién biocerdmico, perma-
nente y radiopaco. El principal componente del polvo es el aluminato de
calcio y el del liquido el agua. El cemento, que endurece como resultado
de una reaccién quimica, es de autofraguado.

En Ceramir Crown & Bridge QuikCap, el cemento se suministra en una cdép-

sula para la mezcla y aplicacion directa. El volumen minimo de cemento
mezclado que se obtiene con una cdpsula es de 0,17 ml.

Para el uso son necesarios un aplicador de la cdpsula y un dispositivo de
mezcla. Recomendamos los aplicadores Ceramir Applicator y Ceramir
Applicator 2 de Doxa Dental AB.

2. Indicaciones de uso

Ceramir Crown & Bridge estd indicado para la cementacion permanente de:

Coronas y puentes de metal y porcelana fundida sobre metal
Incrustaciones de oro intracoronarias y extracoronarias

Postes metdlicos fundidos o prefabricados

Coronas y puentes de cerdmica de alta resistencia indicados para la
cementacion convencional (por ejemplo, zirconia, alimina y disiicato
de litio).

Contraindicaciones

* No debe utilizarse como agente de recubrimiento directo de la pulpa
dentaria. En caso de que entre en contacto con la pulpa, deben
seguirse los procedimientos clinicos estdndar.

Precauciones

Ceramir Crown & Bridge contiene acido poliacrilico, que puede provo-
car iitacién en los ojos y la piel. Debe evitarse el contacto con los ojos.
En caso de contacto con la piel, ldvese abundantemente con agua.
En caso de contacto con los ojos, deben lavarse inmediatamente con
abundante agua y solicitar asistencia médica.

No debe utilizarse en pacientes con alergia conocida al écido polia-
crilico. En casos excepcionales, el producto puede causar sensibilidad
a algunas personas. Si se observan dichas reacciones, deje de utilizar el
producto y consulte a un médico.

3. Instrucciones detalladas

Nota: No utilice productos de prefratamiento, como por ejemplo,
silanos, imprimaciones o agentes de unién cuando redlice la
cementacién con Ceramir Crown & Bridge. El uso de cualquiera
de esos prefratamientos puede afectar a la unién del cemento.

3.1 Preparacién del diente

Elimine la restauracion y el cemento provisionales.

En caso necesario, limpie el diente con pumita o con pasta de profilaxis
(con o sin fior).

Acldrelo con agua.

Seque ligeramente con aire que no contenga aceite o bolitas de
algoddn. No lo deseque.

* Aisle la zona con rollos de algodén.

3.2 Preparacién de la pieza de restauracién
Disilicato de litio

Utilice el ataque con acido HF de acuerdo con las instrucciones del fabri-
cante. No utilice productos de pretratamiento, como por ejemplo, silanos,
imprimaciones o agentes de union.

Todas las demds piezas de restauraciéon

No utilice productos de pretratamiento, como por ejempilo, silanos,
imprimaciones o agentes de unién, cuando realice la cementacion con
Ceramir Crown & Bridge. El uso de cualquiera de estos pretratamientos
destruird la unién entre el cemento y la pieza de restauracion.

Se puede hacer uso de la abrasion por aire si lo recomienda el fabricante
de la pieza de restauracion.

3.3 Proteccién de la pulpa

« Sies necesario proteger la pulpa, siga los procedimientos clinicos
estadndar aceptados.

3.4 Activacién

ATENCION: TRABAJE RAPIDAMENTE

Empiece a mezclar inmediatamente después de la activacion (la reaccion

entre el liquido y el polvo empieza justo después de la activacion).
Abra la bolsita de aluminio y exfraiga la capsula.

Sujete la capsula frmemente contra una superficie dura y plana con el
émbolo mirando hacia abadjo (fig. 1).

Empuje con fuerza hacia abadijo, forzando la entrada del émbolo en el
cuerpo de la cdpsula hasta que deje de avanzar (fig. 1).

3.5 Mezcla

Coloque inmediatamente la cdpsula en un mezclador oscilante de alta
frecuencia (4.000 a 5.000 rom) o un mezclador de cdpsulas giratorio
(fig. 2).

Mezcle durante 8 segundos.

.6 Aplicacion
Introduzca inmediatamente la cdpsula en el aplicador utilizando los
surcos para mantenerla en su sitio (fig. 4).

Cierre suavemente la palanca de dosificacion (fig. 3a) dos veces para
empujar el cemento hacia la punta.

A continuacién, aplique el cemento volviendo a presionar suavemente
la palanca dos veces mds (fig. 5).

Tras la aplicacién, extraiga la cdpsula vacia utilizando el botén de
liberacion del aplicador (fig. 3b).

Tiempos de trabajo y fraguado

* Tiempo de trabajo (desde el final de la mezcla) a 23°C: 2 minutos.

* Tiempo de fraguado (desde el final de la mezcla): 3 a 8 minutos.

Nota: una temp: ambiente superior a 23°C | G el y
reducird el tiempo de trabajo disponible.

3.7 Fijacién y acabado

« Coloque la pieza de restauracion y estabilicela ejerciendo presion,
para evitar cualquier movimiento, hasta que el cemento adquiera una
consistencia gomosa (aprox. 2 min.) (fig. 6-7).

* Elimine el exceso de material cuando el cemento haya adquirido la
consistencia gomosa (fig. 8).

* Mantenga la pieza de restauracion estabilizada durante 4 minutos mas
(fig. 9).

* Compruebe el drea que rodea los mdrgenes de la pieza de restau-
racién (especialmente el surco gingival) y elimine cualquier resto de
cemento.

* Aconseje al paciente que no ejerza presion en la pieza de restauracion
durante la primera hora después de la cementacion.

w

4. Limpieza de los aplicadores

* El aplicador Ceramir se puede limpiar con un agente limpiador estén-
dar; por ejemplo, pulverizadores desinfectantes a base de alcohol.

5. Aimacenamiento y periodo de validez

* Mantenga las cépsulas de Ceramir Crown & Bridge a femperaturas de
entre 4°C y 20°C. Abra la bolsita de aluminio inmediatamente antes
del uso.

No utilice las cépsulas de Ceramir Crown & Bridge después de la fecha
de caducidad.

Marcas registradas

Ceramir® es una marca registrada de Doxa Dental AB.

Fecha de la Ultima revision: 2021-01-11
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APENAS PARA UTILIZACAO DENTARIA PROFISSIONAL EM SITUACOES
RECOMENDADAS (VER 2. INDICACOES DE UTILIZACAO).
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1. Descrigdo do produto

Ceramir® Crown & Bridge é um agente de fixagdo biocerémico, perma-
nente e radiopaco. O principal componente do pd € o aluminato de
cdlcio e do liquido é a dgua. O agente, que endurece afravés de uma
reaccdo quimica, é de auto-sedimentagdo.

Em Ceramir Crown & Bridge QuikCap, o agente é fornecido em cdpsula,
para mistura e aplicagdo directa. O volume minimo de agente misturado
que é possivel obter de uma cdapsula € 0,17 ml.

Para a sua utilizagcdo é necessario um aplicador de capsulas e um
dispositivo de mistura. Recomendamos o Ceramir Applicator e o Ceramir
Applicator 2 da Doxa Dental AB.

. - o -

2. Indicagoes de utilizagao

Ceramir Crown & Bridge destina-se & fixagdo permanente de:

* Coroas e pontes metalo-cerémicas

* Inlays e onlays em ouro

* Pinos de metal fundido ou pré-fabricados

Coroas e pontes cer@micas de alta resisténcia adequadas para fixagdo

convencional (por exemplo, em zircénia, alumina e dissilicato de litio)

Contra-indicagoes

* Na&o utilizar como agente de revestimento directo da polpa dentdria.
Em caso de proximidade com a polpa dentdria, siga os procedimentos
clinicos padréo aplicaveis.

Precaucgoes

* Ceramir Crown & Bridge contém dcido poliacrilico, que pode causar

iritac@o nos olhos e na pele. Evite o contacto com os olhos. Em caso de

contacto com a pele, enxagUe abundantemente com dgua. Em caso
de contacto com os olhos, enxagUe imediata e abundantemente com
agua e consulte o seu médico.

N&o utilizar em pacientes com histérico de alergia ao acido poliacrilico.

Em casos raros, o produto pode causar sensibilidade a algumas pessoas.

Se este tipo de reacgdes se verificar, pare de utilizar o produto e
consulte um médico.

3. Instrugoes passo a passo

Nota: NGo utilize agentes de pré-tratamento, tais como, silanos,
primdrios ou aglutinantes, quando realizar a fixagdo com Ceramir
Crown & Bridge. A utilizag@o desses pré-tfratamentos poderd
comprometer a fixagdo do agente.

3.1 Preparagdo do dente

* Remova o agente e a restauragdo tempordria.

* Se for necessdrio, limpe o dente com pasta & base de pedra-pomes ou
pasta de profilaxia (com ou sem fldor).

EnxagUe com dagua.

Seque cuidadosamente com ar isento de éleo ou rolos de algod&o.
N&o enxugue.

* Isole com rolos de algoddo hidréfilo.
3.2 Preparagdo da restauragdo
Dissilicato de litio

Aplique o dcido fluoridrico (HF) de acordo com as instrugdes do fabricante.

Na&o utilize agentes de pré-tratamento, tais como, silanos, primdarios ou
aglutinantes.

Todas as outras restauragoes

Na&o utilize agentes de pré-tratamento, tais como, silanos, primdarios ou
aglutinantes, quando realizar a fixagdo com Ceramir Crown & Bridge. A
utilizagdo desses pré-tratamentos destruird a fixacdo entre o agente e a
restauracdo.

A abrasdo por ar pode ser usada se recomendada pelo fabricante da

restauracdo.

3.3 Protecg¢do da polpa dentdria

« Se for necessdrio proteger a polpa dentdria, siga os procedimentos
clinicos padrdo aplicaveis.

3.4 Activagao

ATENGCAO: PROCEDA RAPIDAMENTE

Comece a misturar imediatamente apds a activagdo (a reacgdo entre o

liquido e o pé ocorre directamente apds a activacdo).

* Abra a saqueta de aluminio e retire a cdpsula.

« Segure a cdpsula frmemente contra uma superficie dura e plana, com
0 pungdo virado para baixo (fig. 1).

* Pressione para baixo com firmeza, forcando a entrada do punc¢do no
corpo da cdpsula até parar (fig. 1).

3.5 Mistura

* Coloque imediatamente a cdpsula numa misturadora de cépsulas osci-
lante de elevada frequéncia (4000 a 5000 rpm) ou rotativa (fig. 2).

* Misture durante 8 segundos.

3.6 Aplicagdo

« Introduza de imediato a capsula no aplicador, utilizando as ranhuras
para o manter no lugar (fig. 4).

* Aperte cuidadosamente o manipulo de dosagem (fig. 3a) duas vezes
para empurrar o agente até a canula.

« Depois, aplique o agente apertando ligeiramente o manipulo duas
vezes mais (fig. 5).

* Depois de aplicar, retfire a cépsula vazia com o botdo de desprendi-
mento do aplicador (fig. 3b).

Tempos de trabalho e endurecimento

* Tempo de trabalho (a partir do fim da mistura) a 23°C: 2 minutos.
« Tempo de endurecimento (a partir do fim da mistura): 3 a 8 minutos.

Nota: Uma ambiente a23°Cvai o end i-
mento e reduzir o tempo de frabalho disponivel.

3.7 Fixagdo e acabamento

* Assente arestauracdo e estabilize-a sob pressdo, para evitar quaisquer
movimentos, até o agente ficar com uma consisténcia semelhante &
borracha (aprox. 2 minutos) (fig. é-7).

Quando o agente ficar com uma consisténcia semelhante a borracha,
retire o material em excesso (fig. 8).

Mantenha a restauragdo estével durante mais 4 minutos (fig. 9).
Verifique a drea em redor das margens da restauracdo (sobretudo o
sulco gengival) e retire eventuais restos de agente.

Aconselhe o paciente a ndo exercer pressdo sobre a restauracdo
durante a primeira hora apés a fixagdo.

4. Limpeza dos aplicadores
« Epossivel limpar o Ceramir Applicator com agentes de limpeza comuns,
tais como, spray desinfectante & base de dlcool.

5. Armazenamento e conservagao

« Conserve as capsulas Ceramir Crown & Bridge QuikCap a uma tem-
peratura entre os 4°C e os 20°C. Apenas abra a saqueta de aluminio
imediatamente antes de utilizar.

* Nd&o utilize as capsulas Ceramir Crown & Bridge QuikCap apds a data
de validade.

Marcas comerciais
Ceramir® € uma marca comercial da Doxa Dental AB.
Data da Ultima revisGo: 2021-01-11
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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL TANDHEELKUNDIG GEBRUIK IN AAN-
BEVOLEN SITUATIE (ZIE 2. INDICATIES VOOR GEBRUIK).

1. Productbeschrijving

Ceramir® Crown & Bridge is een duurzaam biokeramisch bevestigingsce-
ment dat ondoordringbaar is voor rontgenstralen. Het hoofdbestanddeel
in het poeder is calciumaluminaat en het hoofdbestanddeel in de vioeistof
is water. Het cement, dat uithardt als resultaat van een chemische reactie,
is zelfhechtend.

In Ceramir Crown & Bridge QuikCap wordt het cement geleverd in een
capsule voor mengen en direct aanbrengen. De minimale hoeveelheid
gemengd cement uit één capsule is 0,17 ml.

Voor het gebruik zijn een capsuleapplicator en een mengapparaat vereist.
Wij bevelen Ceramir Applicator en Ceramir Applicator 2 van Doxa Dental
AB aan.

2. Gebruiksaanwijzing

Ceramir Crown & Bridge is bedoeld voor het permanent cementeren van:

.

.

.

Metalen en keramische verblendkronen en bruggen
Gouden inlays en onlays
Gegoten of geprefabriceerde metalen staven

Zeer sterke keramische kronen en bruggen die geschikt zijn voor normaal
cementeren (bijvoorbeeld zirkonia, alumina en lithiumdisilicaat)

Contra-indicaties

Gebruik dit product niet als middel om een kroon direct op de tandpul-
pa te plaatsen. Gebruik in geval van dichte nabijheid bij de tandpulpa
algemeen aanvaarde klinische standaardprocedures.

Voorzorgsmaatregelen

Ceramir Crown & Bridge bevat polyacrylzuur. Dit kan irriterend zijn

voor de ogen en de huid. Vermijd contact met de ogen. In geval van
contact met de huid, spoelt u met veel water. In geval van contact met
de ogen, spoelt u direct met veel water en neemt u contact op met
een arts.

Gebruik dit product niet bij patiénten die allergisch zijn voor poly-
acrylzuur. In zeldzame gevallen kan het product een gevoeligheidsre-
actie teweeg brengen bij sommige personen. Als een dergelijke reactie
optreedt, stopt u direct met het gebruik van het product en raadpleegt
u een arts.

3. Stapsgewijze instructies

N.B.: Gebruik geen voorbehandelingsmiddelen, zoals silanen,
primers of bindmiddelen bij het cementeren met Ceramir Crown
& Bridge. Het gebruik van dergelijke voorbehandelingen kan
afbreuk doen aan de binding van het cement.

3.1 Voorbereiding van de tand

.

.

.

Verwijder de fijdelike restauratie en het bijoehorende cement.

Reinig zo nodig de tand/kies met puimsteen of polijstpasta (met of
zonder fluoride).

Spoel na met water.
Droog voorzichtig met olievrije lucht of katoenpellets. Niet uitdrogen.
Isoleer de locatie met katoenen rollefjes.

3.2 Voorbereiding van de restauratie
Lithiumdisilicaat

Ets met HF-zuur volgens de aanwijzingen van de fabrikant. Gebruik geen
voorbehandelingsmiddelen, zoals slanen, primers of bindmiddelen.

Alle overige restauraties

Gebruik geen voorbehandelingsmiddelen, zoals silanen, primers of bindmid-
delen bij het cementeren met Ceramir Crown & Bridge. Door gebruik van
dergelijke voorbehandelingen zal de binding tussen cement en restauratie
verloren gaan.

Luchtabrasie kan worden gebruikt indien aanbevolen door de restauratie
fabrikant.

3.3 Bescherming van de pulpa

Gebruik algemeen aanvaarde klinische standaardprocedures als
bescherming van de tandpulpa vereist is.

3.4 Activeren
LET OP WERK SNEL

Begin direct na de activering met mengen (de reactie tussen de vioeistof
en het poeder begint onmiddellijk na de activering).

Open de aluminium houder en verwijder de capsule.

Houd de capsule stevig tegen een hard, egaal opperviak met de zuiger
naar beneden gericht (fig. 1).

Druk de zuiger stevig omlaag in het lichaam van de capsule totdat de
zuiger stopt (fig. 1).

3.5 Mengen

Plaats de capsule onmiddeliijk in een capsulemenger met hoogfre-
quente trilling of draaiing (4000 tot 5000 tpm) (fig. 2).

Meng gedurende 8 seconden. .

3.6 Aanbrengen

Plaats de capsule onmiddellik in de applicator en gebruik de groeven
om de capsule op ziin plaats te houden (fig. 4).

Knijp de doseringshendel (fig. 3a) twee keer voorzichtig dicht om het
cement naar de punt te duwen.

Breng vervolgens het cement aan door nog twee keer voorzichtig in de
hendel te knijoen (fig. 5).

Verwijder na het aanbrengen de lege capsule met de ontspanknop op
de applicator (fig. 3b).

Verwerkings- en vithardingstijden

N.B.:

Verwerkingstijd (vanaf de voltooiing van het mengen) bij 23°C: 2
minuten.
Uithardingstijd (vanaf de voltooiing van het mengen): 3 fot 8 minuten.

ij kamertemperaturen boven 23 °C verloopt de vitharding sneller en

vermindert de beschikbare verwerkingstijd.

3.7 Bevestigen en afwerken

Plaats de restauratie en stabiliseer deze onder druk, om bewegingen te
voorkomen, totdat het cement een rubberachtige consistentie heeft
(ongeveer 2 min) (fig. 6-7).

Verwijder overtfollig materiaal wanneer het cement de rubberachtige
consistentie heeft (fig. 8).

Houd de restauratie nog 4 minuten stabiel (fig. 9).

Controleer het gebied rond de randen van de restauratie (met name de

tandvleesrand) en verwijder achtergebleven cement.

Adviseer de patiént om de restauratie het eerste uur na het cementeren
niet te belasten.

4. De applicators reinigen

Ceramir Applicator kan met standaard reinigingsmiddelen worden
gereinigd, bijvoorbeeld een ontsmettingsspray op alcoholbasis

5. Opslag en houdbaarheid

Bewaar Ceramir Crown & Bridge QuikCap capsules op een temperatuur
tussen 4°C en 20°C. Open de aluminium houder niet tot direct voor
gebruik.

Gebruik Ceramir Crown & Bridge QuikCap capsules niet na de
vervaldatum.

Handelsmerken
Ceramir® is een handelsmerk van Doxa Dental AB.
Datum van laatste herziening: 2021-01-11
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KUN TIL PROFESSIONEL DENTAL ANVENDELSE VED ANBEFALEDE
INDIKATIONER (SE 2. INDIKATIONER FOR ANVENDELSE).
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1. Produktbeskrivelse

Ceramir® Crown & Bridge er en permanent, radiopak, biokeramisk
retentionscement. Pulverets hovedbestanddel er kalciumaluminat, og
veeskens er vand. Cementen, der hcerder som felge af en kemisk reaktion,
er selvhcerdende.

| Ceramir Crown & Bridge QuikCap leveres cementen i en kapsel til bland-
ing og direkte anvendelse. Minimumvolumen af blandet cement leveret fra
én kapsel er 0,17 ml.

Til anvendelsen krceves en kapselapplikator samt en blandeanordning. Vi
anbefaler Ceramir Applicator og Ceramir Applicator 2 fra Doxa Dental AB.

2. Indikationer for anvendelse

Ceramir Crown & Bridge er beregnet til permanent cementering af:

Metal og porcelcen fastgjort til metalkroner og -broer

Guldindlceg og -onlay

Stebte eller preefabrikerede metalstifter

Keramiske kroner og broer med hgj styrke, der er egnede til konventionel
cementering (f.eks. zirkonia, alumina og litiumdisilikat)

Kontraindikationer

* Ma ikke anvendes ved direkte pulpabehandling. Ved anvendelse tcet
pd pulpa skal anerkendte normale kliniske procedurer fglges.

Forsigtig

* Ceramir Crown & Bridge indeholder polyakrylsyre, som kan irritere gjne

og hud. Undgé kontakt med gjnene. | tilfcelde af kontakt med hud skal

man skylle med rigeligt vand. | filfcelde af kontakt med gjnene skal man

straks skylle med rigeligt vand og sege laegehjcelp.

Mé& ikke anvendes pd patienter med kendt allergi over for polyakrylsyre. |

sjceldne filfcelde kan produktet fordrsage sensibilitet hos nogle personer.

Hvis sédanne reaktioner observeres, skal man ophere med at anvende

produktet og konsultere en lcege.

3. Anvisninger trin for trin

Bemcerk: Anvend ikke forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere
eller bindemidler, nér der cementeres med Ceramir Crown & Bridge.
af sédanne kan skade

cementens bindeevne.

3.1 Klargering af tanden
* Fjern den midlertidige restaurering og cement.

* Rens om ngdvendigt tanden med pimpsten eller rensepasta (med eller
uden fluor).

Skyl med vand.
Luftter forsigtigt med oliefri uft eller vatpellets. Undgd at udterre.

Isoler stedet med bomuldstamponer.
3.2 Klargering af restaureringen
Lithium-disilikat

Ats med flussyre (HF) i overensstemmelse med producentens anvisninger.
Anvend ikke forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere eller bindemidler.

Alle andre restaureringer

Anvend ikke nogen forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere eller
bindemidler, nér der cementes med Ceramir Crown & Bridge. Anvendelsen
af sédanne forbehandlingsmidler vil adeloegge bindingen mellem cement
og restaurering.

Luftslibning kan anvendes, hvis anbefalet af restaurerings-fabrikanten.

3.3 Beskyttelse af pulpa
* Hvis beskyttelse af pulpa er nedvendig, skal anerkendte normale kliniske
procedurer falges.

3.4 Aktivering

BEMARK: ARBEJD HURTIGT.

Begynd at blande umiddelbart efter aktiveringen (reaktionen mellem

veesken og pulveret starter direkte efter aktiveringen).

« Abn aluminiumsposen og tag kapslen ud.

* Hold kapslen fast mod en hard, flad overflade med stemplet pegende
nedad (fig. 1).

* Tryk forsigtigt ned, og tving stemplet ind i kapselkroppen fil det stopper
(fig. 1).

3.5 Blanding

« Scet straks kapslen i en hgjfrekvent, oscillerende (4.000 til 5.000 rom) eller
roterende kapselblander (fig. 2).

* Bland i otte (8) sekunder.

3.6 Applicering

« Scet straks kapslen i applikatoren séddan, at kanterne i denne holder den
pa plads (fig. 4).

« Klem forsigtigt hdndtagene (fig. 3a) sammen to gange for pumpe
cementen frem til studsens spids.

* Applicer derefter cementen ved forsigtigt at klemme handtagene
sammen to gange til (fig. 5).

« Efter appliceringen fiernes den tomme kapsel ved hjcelp af applikatorens
frigerelsesknap (fig. 3b).

Arbejds- og hcerdetider
* Arbejdstid (fra afslutningen af blandingen) ved 23°C: 2 minutter.
* Hcerdetid (fra afslutningen af blandingen): 3 til 8 minutter.
k: En rumte tur over 23 °C fri kynder hcerdningen og reduc-
erer den arbejdstid, der er til radighed.

3.7 Anbringelse og fcerdiggerelse

« Scet restaureringen pd plads og stabiliser den under tryk for at undgd
eventuelle bevaegelser, indtil cementen far en gummiagtig konsistens
(ca. 2 min.) (fig. 6-7).

Fiern overskydende materiale, ndr cementen har opndet den gummi-
agtige konsistens (fig. 8).

Hold restaureringen stabiliseret i yderligere 4 minutter (fig. 9).

Tiek omrédet omkring restaureringens kanter (iscer tandkgdslommen) og
fiern eventuel overskydende cement.

Bed patienten om at undlade at belaste restaureringen i den ferste time
efter cementeringen.

4. Rengering af applikatorer
« Keramiske applikatorer kan rengeres med almindelige rengeringsmidler,
f.eks. spritbaserede spraydesinfektionsmidler

5. Opbevaring og holdbarhed

* Opbevar Ceramir Crown & Bridge QuikCap-kapsler ved temperaturer
mellem 4°C og 20°C. Luk ikke aluminiumsposen op, fer umiddelbart
inden den skal anvendes.

* Anvend ikke Ceramir Crown & Bridge QuikCap-kapsler efter udligbs-
datoen.

Varemcerker
Ceramir® er et varemcerke filhgrende Doxa Dental AB.
Dato for seneste revision: 2021-01-11

Anvend ikke nogen forbe-

delingsmiddelen, zoals
silanen, primers of bindmid-
delen bij het cementeren
met Ceramir C&B. Het
gebruik van dergelijke
voorbehandelingen kan af-
breuk doen aan de binding
van het cement.

réntgenstralen
4 Capsule

SVENSKA

A

PRODUKTEN AR ENDAST AVSEDD FOR PROFESSIONELL DENTAL ANVAND-
NING ENLIGT REKOMMENDERADE INDIKATIONER (SE 2. INDIKATIONER
FOR ANVANDNING).

1. Produkibeskrivning

Ceramir® Crown & Bridge dr ett permanent, rontgentatt biokeramiskt
dentalcement. Huvudkomponenten i pulvret @r kalciumaluminat och i
vatskan, vatten. Cementet stelnar som ett resultat av en kemisk reaktion
och é&r sj@glvhérdande.

| Ceramir Crown & Bridge QuikCap levereras cementet i en kapsel for
blandning och direkt applicering. Minimivolymen av blandad cement fran
en kapsel ar 0,17 ml.

Vid anvandning krdvs en kapselapplikator samt en blandare. Vi
rekommenderar Ceramir Applicator och Ceramir Applicator 2 frén Doxa
Dental AB.

2. Indikationer for anvdandning

Ceramir Crown & Bridge &r avsedd fér permanent cementering av:

Kronor och broar i metallbundet porslin
Inldgg och onlay i guld
Gjutna eller prefabricerade metallpelare

Starka keramiska kronor och broar som Idmpar sig for traditionell
cementering (t.ex. zirkonia, alumina och littiumdisilikat)

Kontraindikationer

Anvand inte produkten for direkt dverkappning av pulpan.
Om produkten anvénds ndra pulpan ska standardiserade kliniska
procedurer tillémpas.

Foérsiktighetsatgéarder

Ceramir Crown & Bridge innehdller polyakrylsyra som kan vara irriterande
fér 6gon och hud. Undvik kontakt med 6gon. Vid hudkontakt, skélj med
rikligt med vatten. Vid sténk i dgonen, skdlj omedelbart med rikligt med
vatten och sék medicinsk vard.

Anvénd inte pd patienter som ér allergiska mot polyakrylsyra. | ovanliga
fall kan produkten orsaka dverkdnslighetssymptom hos vissa personer.
Avbryt anvéndningen av produkten om sédana symptom uppstér och
kontakta lékare.

3. Steg-for-steg-instruktioner

Observera: Anvéind inga fé som

primers eller bindningsmedel vid cementering med Ceramir Crown
& Bridge. Anvéndning av négra sddana medel kan férsémra
cementets bindning.

3.1 Férberedelse av tanden

Avlagsna den temporéra konstruktionen och cementet.

Rengdr vid behov tanden med pimpsten eller polerpasta
(med eller utan fluor).

Skolj med vatten.

Lufttorka férsiktigt med oljefri luft eller bomulispellets.
L&t inte ytan torka ut helt.
Isolera omradet med bomullsrullar.

3.2 Férberedelse av konstruktionen

Litiumdisilikat

Etsa med fluorvatesyra i enlighet med fillverkarens instruktioner. Anvand
inga férbehandlingsmedel som silanmedel, primers eller bindningsmedel.
Alla andra konstruktioner

Anvand inga férbehandlingsmedel som silanmedel, primers eller
bindningsmedel vid cementering med Ceramir Crown & Bridge. Om
séddana medel anvdnds kommer bindningen mellan cementet och
konstruktionen att forstéras.

Bl&string kan anvéndas om det rekommenderas av konstruktionstillverkaren.

3.3 Skydd av pulpan

Skydda vid behov pulpan enligt standardmdéssiga kliniska procedurer.

3.4 Aktivering

OBSERVERA: ARBETA SNABBT!

Bérja blanda omedelbart efter aktivering (reaktionen mellan vétskan och
pulvret startar direkt efter akfiveringen).

Oppna aluminiumpdsen och ta ut kapseln.
Hall kapseln stadigt mot en hard och plan yta med kolven nedat (fig. 1).
Tryck neddt hart och pressa in kolven i kapseln fills det tar stopp (fig. 1).

3.5 Blandning

Placera omedelbart kapseln i en hégfrekvensblandare (4 000 till 5 000
varv/minut) eller roterande kapselblandare (fig. 2).

Blanda i 8 sekunder.

3.6 Applicering

Satt omedelbart kapseln i applikatorn med hjélp av spdren som hdller
den pd plats (fig. 4).

Tryck forsiktigt ihop doseringshandtaget (fig. 3a) tva ganger s att
cementet pressas mot spetsen.

Applicera sedan cementet genom att forsiktigt trycka ihop handtaget
tvé ganger till (fig. 5).

Ta bort den tomma kapseln efter appliceringen med hjdlp av
frigéringsknappen pd& applikatorn (fig. 3b).

Arbets- och hardningstider

Arbetstid (frén det att blandningen ér klar) vid 23°C: 2 minuter.
Hérdningstid (frén det att blandningen &r klar): 3 fill 8 minuter.

Observera: En rumstemperatur éver 23 °C snabbar pa hérdningen och
forkortar arbetstiden.

3.7 Fastsattning och slutférande

Satt konstruktionen pé plats och stabilisera den under tryck fér att
undvika rérelser tills cementet f&tt en gummiaktig konsistens (ca 2 min)
(fig. 6-7).

Ta bort dverflédigt material nér cementet blivit gummiaktigt (fig. 8).
Stabilisera konstruktionen i ytterligare 4 minuter (fig. 9).

Kontrollera omrédet runt om konstruktionen (sérskilt tandkéttsfickan) och
avlagsna eventuella rester av cementet.

Instruera patienten att inte belasta konstruktionen under en timme efter
cementeringen.

4. Rengora applikatorerna

Ceramir Applicator kan rengéras med rengdringsmedel av standardtyp,
t.ex. alkoholbaserade desinfektionssprayer.

5. Forvaring

Férvara Ceramir Crown & Bridge QuikCap-kapslar vid temperaturer
mellan 4°C och 20°C. Oppna inte aluminiumpdsen férén omedelbart
innan anvéndning.

Anvénd inte Ceramir Crown & Bridge QuikCap-kapslar efter deras
utgéngsdatum.

Varumdrken
Ceramir® dr ett registrerat varumdérke som tillhér Doxa Dental AB.
Datum fér senaste revisionen: 2021-01-11

Réntgent&tt

Anvdnd inga forbehandlings-
medel som silanmedel,
primers eller bindningsmedel
vid cementering med Ceramir
Crown & Bridge. Om sadana
medel anvdnds kan cementets
bindning Gventyras.

A Kapsel

[RADIGPAQUE | Rgd]oqu poven ® ogen forbs
andlingsmidler, f.eks. silaner,
= Kapsel primere eller bindemidler, nar
der cementes med Ceramir
Crown & Bridge. Anvendelse af
sadanne forbehandlinger kan
skade cementens bindeevne.

A

FOR PROFESJONELL DENTAL BRUK BARE VED ANBEFALTE INDIKAS-
JONER (SE 2. BRUKSANVISNING).

.
1. Produkibeskrivelse

Ceramir® Crown & Bridge er en permanent, radiopak, biokeramisk festese-
ment. Hovedkomponenten i pulveret er kalsiumaluminat, og i vaesken er
den vann. Sementen, som hardner som et resultat av en kjemisk reaksjon,
setter seg selv.

| Ceramir Crown & Bridge QuikCap leveres sementen i en kapsel for bland-
ing og direkte applikasjon. Minimumsvolumet for blandet sement levert fra
én kapsel er 0,17 ml.

Ved bruk kreves det en kapselaktivator og en blandeenhet. Vi anbefaler
Ceramir Applicator og Ceramir Applicator 2 fra Doxa Dental AB.

2. Indikasjoner for bruk

Ceramir Crown & Bridge er indisert for permanent sementering av felgende:
Metall og porselen festet til metallkroner og -broer

Gullinnlegg og -kapper

Stote eller prefabrikkerte metallstatter

Kroner og broer i kraftig keramikk som passer til tradisjonell sementering
(f.eks. zirkonia, alumina og litiumdisilikat)

Kontraindikasjoner

* Ma ikke brukes som et direkte pulpadekkende middel. | tilfeller av umid-
delbar ncerhet il pulpaen mé godkjente kliniske standardprosedyrer
brukes.

Forholdsregler

Ceramir Crown & Bridge inneholder polyakrylsyre, som kan vcere
imiterende for gyne og hud. Unngd kontakt med gynene. Skyll med
rikelige mengder vann hvis kontakt med hud forekommer. Skyll med
rikelige mengder vann og oppsegk medisinsk hjelp hvis kontakt med gyne
forekommer.

Ma ikke brukes p& pasienter med kjent allergi mot polyakrylsyre. | sieldne
tilfeller kan produktet fordrsake sensitivitet hos enkelte personer. Hvis
slike reaksjoner observeres, md bruken av produktet avbrytes og lege
kontaktes.

3. Trinnvise instruksjoner

Merk: Ikke bruk forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere eller

festemidler under sementering med Ceramir Crown & Bridge. Bruk av

slike forbehandlingsmidler kan redusere sementens festeevne.

3.1 Klargjering av tannen

* Fjern den midlertidige rekonstruksjonen og sementen.

Rengjer ved behov tannen ved hjelp av pimpstein eller pussepasta (med
eller uten fluor).

Skyll med vann.

Luftterk forsiktig med oljefri Iuft eller bomulispellets. lkke dehydrer.

Isoler stedet med bomulisruller.

3.2 Klargjering av rekonstruksjonen
Litiumdisilikat
Etse med HF-syre iht. produsentens instruksjoner. lkke bruk forbehandling-

smidler, f.eks. silaner, primere eller festemidler.

Alle andre rekonstruksjoner

Ikke bruk forbehandlingsmidler, f.eks. silaner, primere eller festemidler under
sementering med Ceramir Crown & Bridge. Bruk av slike forbehandlingsmid-
ler vil gdelegge festet mellom sementen og rekonstruksjonen.

Air abrasion-teknikken kan brukes hvis det anbefales av produsenten av
rekonstruksjonen.

3.3 Pulpabeskyttelse

« Hvis det er ngdvendig med pulpabeskyttelse, m& godtatte kliniske
standardprosedyrer brukes.

3.4 Aktivering

OBS! ARBEID RASKT

Start blandingen umiddelbart etter aktivering (reaksjonen mellom vaesken

og pulveret starter rett etter aktiveringen).

« Apne aluminiumsposen og fier kapselen.

* Hold kapselen fast mot et hardt, flatt underlag med stempelet vendt
ned (fig. 1).

* Trykk fast ned, og tving stempelet inn i kapselens hoveddel il det stopper
(fig. 1).

3.5 Blanding

* Plasser kapselen umiddelbart i en hurtig-oscillerende (4000-5000 rom)
eller roterende kapselblander (fig. 2).

* Bland i 8 sekunder.

3.6 Applikasjon

« Sett kapselen umiddelbart inn i applikatoren ved hjelp av sporene for &
holde den pé plass (fig. 4).

« Klem doseringsspaken (fig. 3a) forsiktig to ganger for & skyve sementen
mot tippen.

« Pafer deretter sementen ved & forsiktig klemme spaken to ganger fil
(fig. 5).

« Efter applikasjon fierner du den tomme kapselen ved hjelp av utle-
serknappen for applikatoren (fig. 3b).

Arbeids- og setningstid
* Arbeidstid (efter at blandingen er ferdig) ved 23°C: 2 minutter.
* Setningstid (etter af blandingen er ferdig): 3 til 8 minutter.

Merk: Romtemperaturer over 23 °C vil fremskynde setningen og redusere
tilgjengelig arbeidstid.

3.7 Festing og avslutning

« Plasser rekonstruksjonen pd plass og stabiliser den under trykk, for &
unngd enhver form for bevegelser, til sementen far en gummilignende
konsistens (cirka 2 minutter) (fig. 6-7).

Fiern overfladig materiale nér sementen har fatt gummilignende konsis-
tens (fig. 8).

Hold rekonstruksjonen stabilisert i ytterligere 4 minutter (fig. 9).

Kontroller omradet rundt kantene pd rekonstruksjonen (spesielt gingival
sulcus) og fiern eventuell gjenveerende sement.

Instruer pasienten om ikke & belaste rekonstruksjionen den ferste timen
etter sementering.

4. Rengjere applikatorene
« Ceramir Applicator kan rengjeres med standard rengjeringsmidler, for
eksempel alkoholbaserte desinfiseringsmidler i sprayform.

5. Oppbevaring og holdbarhet

* Oppbevar Ceramir Crown & Bridge QuikCap-kapsler ved en temperatur
mellom 4°C og 20°C. lkke dpne aluminiumsposen fer umiddelbart fer
bruk.

lkke bruk Ceramir Crown & Bridge QuikCap-kapsler efter at de har gatt
ut pd& dato.

Varemerker

Ceramir® er et varemerke for Doxa Dental AB.

Dato for siste revisjon: 2021-01-11

Ikke bruk forbehandlingsmidler, f.eks.
silaner, primere eller festemidler un-
der sementering med Ceramir C&B.
Bruk av slike forbehandlingsmidler
kan redusere sementens festeevne.
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Biokeramisches Befestigungsmittel
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AINOASTAAN AMMATTIKAYTTOON SUOSITELLUISSA INDIKAATIOISSA
(KATSO KOHTA 2. KAYTTOINDIKAATIOT).

1. Tuotekuvaus

Ceramir® Crown & Bridge on pysyvd, réntgensateitd Iapdisematoén bioker-

aa
ne:

minen fiivistysaine. Jauheen p&&komponentti on kalsiumaluminaatti ja
ste on vettd. Kemiallisen reaktion ansiosta aine kovettuu itsekseen.

Ceramir Crown & Bridge QuikCapin aine toimitetaan kapselissa sekoittamis-
ta ja suoraan levittémisté varten. Yhdestd kapselista saatava véhim-
mdismdadré sekoitettua ainetta on 0,17 ml.

K&

yt6a varten farvitaan kapselin levitin sek& sekoituslaite. Suosittelemme

Ceramir Applicatoria ja Ceramir Applicator 2:ta, valmistaja Doxa Dental AB.

2. Kayttéindikaatiot

Ceramir Crown & Bridge on tarkoitettu littdmadn pysyvasti seuraavat:

Metailli ja posliini upotettuna metallikruunuihin ja siltoihin

Kiinteat taytteet kullasta

Valetut tai esivalmistetut metallipilarit

Perinteiseen paikkaamiseen soveltuvat vahvat keraamiset kruunut ja sillat
(esim. zirkonia, alumina ja litiumdisilikaartti)

Kontraindikaatiot

Alé kayta suorana kattamisaineena. Kéyté hammasytimen Iéiheisyydessé
hyvaksyttyjé kliinisié vakiotoimenpiteitd.

Varotoimenpiteet

Ceramir Crown & Bridge sisaltéé polyakryylihappoa, joka voi érsyttéd
silmid ja ihoa. Valta kosketusta silmiin. Huuhtele iholle joutunut aine run-
saalla vedelld. Mikdli ainetta joutuu silmiin, huuhtele valittémasti runsaalla
vedelld ja hakeudu 1& i
Alé kayta potilailla, jotka ovat allergisia polyakryylihapolle. Joissakin
tapauksissa tuote on aiheuttanut yliherkkyysreaktion. Lopeta téllaisessa
tapauksessa tuotteen kayttd ja ota yhteys IGdkarin.

3. Vaiheittaiset ohjeet

Huomautus: Alé kéyté mitéén esikésittelyaineita, kuten silaaneita,
pohjusteita tai sidosaineita yhdessé Ceramir Crown & Bridgen kanssa.

3.

voivat heikentdé paikan kiinnittyvyy

1 Hampaan valmistelu

Poista vdliaikainen paikka ja sementti.

Puhdista hammas tarvittaessa hohkakivelld tai prophy-jauheella (fluori-
dilla taiilman).

Huuhtele vedelld.

lImakuivaa varovasti ljyttémailla iimalla tai pumpulipalloilla. Ala kuivata.
Erist& kohta pumpulitupoilla.

3.2 Paikkauksen valmistelu
Litiumdisilikaatti

Ets

aa sidospinnat fluorivetyhapolla valmistajan ohjeiden mukaan. Alé k&yté

mitadn esikasittelyaineita, kuten silaaneita, pohjusteita fai sidosaineita.
Kaikki muut paikkaukset

Ala kayta mitadan esikésittelyaineita, kuten silaaneita, pohjusteita tai

sidl
hei

osaineita yhdessé Ceramir Crown & Bridgen kanssa. EsikGsittelyaineet
ikentGvat sementin ja paikan valista sidosta.

limapuhdistusta voidaan kayttad, jos paikan valmistaja sité suosittelee.

3.3 Hammasytimen suojaus

Mikdli hammasytimen suojausta tarvitaan, kayta hyvaksyttyja kliinisic
vakiotoimenpiteitd.

3.4 Aktivointi

HU

IOMAUTUS: TOIMI NOPEASTI

Aloita sekoittaminen heti aktivoinnin jélkeen (nesteen ja jauheen reaktio
ké&ynnistyy heti aktivoinnin jalkeen).

Avaa alumiininen pussi ja ofa sielté kapseli pois.

Pida kapselia tukevasti kovaa, tasaista pintaa vasten niin, ettd manta
osoittaa alaspdin (kuva 1).

Paina kapselia alaspdin niin, ettd mantd puristuu kapselin sisélle ja
pysahtyy (kuva 1).

3.5 Sekoittaminen

Aseta kapseli valittdmasti suurella taajuudella varahtelevadn sekoitinlait-

teeseen (4 000 - 5 000 r/min) tai pydrivéién kapselisekoittimeen (kuva 2).

« Sekoita 8 sekuntia.

3.6 Levitys
* Aseta kapseli valittémasti levittimeen pitden kapseli urien avulla pai-
kallaan (kuva 4).

* Paina varovaisesti annosteluvipua (kuva 3a) kaksi kertaa, jotta aine
puristuu kdrked kohti.

* Levitd aine sitten painamalla vipua vield kaksi kertaa (kuva 5).

« Irrota levittémisen jdlkeen tyhjd kapselin levittimen vapautuspainikkeella
(kuva 3b).

Kdsittely- ja kovettumisajat
* Kasittelyaika (sekoituksen jalkeen) ldmpétilassa 23 °C: 2 minuuttia.
* Kovettumisaika (sekoituksen jalkeen): 3 - 8 minuuttia.

t Huoneen lampétilan ylittdessa 23 °C/73 °F kovettuminen
nopeutuu ja kasittelyaika lyhenee.

3.7 Tiivistys ja viimeistely

Sovita paikka ja pidd se paineenalaisena vakaana likkeen estamiseksi,
kunnes aine on kumimaista (noin 2 min) (kuvat 6-7).

Poista lika materiaali, kun aine on muuttunut kumimaiseksi (kuva 8).
Pid& paikkaa vakaana vield 4 minuuttia (kuva 9).

Tarkasta paikan reunojen alue (erityisesti ienraja) ja poista ylim&dérdinen
aine.

Pyydé potilasta valttamadn pureskelemista tunnin ajan hampaan
paikkaamisen jélkeen.

4. Levittimien puhdistus
* Ceramir Applicator -levitin voidaan puhdistaa tavanomaisilla puhdistu-
saineilla, kuten alkoholipohjaisilla desinfiointisuihkeilla.

5. Varastointi ja sailyvyys

* Sdilytd Ceramir Crown & Bridge QuikCap -kapselit limpdtilassa
4°C - 20°C. Ala avaa alumiinista pussia ennen kéyttod.

Al& kdyt& Ceramir Crown & Bridge QuikCap -kapseleita vimeisen
kayttépdivan jalkeen.

Tavaramerkit

Ceramir® on Doxa Dental AB:n tavaramerkki.

Viimeisimman version p&ivémadra: 2021-01-11

Al& kéytd mitaan esikésittelyaineita,
kuten silaaneita, pohjusteita tai
sidosaineita yhdessé Ceramir Crown
& Bridgen kanssa. Esikdsittel-
yaineet voivat helkentdd paikan
Kilnnittyvyyté.

Réntgensateita
|&pdisemdaton

A Kapseli

VIN

KASUTAMISEKS HAMBARAVIS AINULT SOOVITATUD NAIDUSTUSTEL (VT 2.
NAIDUSTUSED).

1. Tootekirjeldus

Ceramir® Crown & Bridge on kapsli kujul mbUdav pUsiv, radiopaakne,
biokeraamiline kinnitustsement. Pulbri pohikomponent on kaltsiumalumi-
naat ja vedeliku pdhikomponent on vesi. Tsement on keemilise reaktsiooni
tagajdrijel isetahkuv.

Tsement on tootes Ceramir Crown & Bridge QuikCap kapsli kujul, mida
saab segada ja kohe kasutada. Uhest kapslist saadava segatud tsemendi
miinimumkogus on 0,17 ml.

Kasutamiseks Idheb vaja kapsliaplikaatorit ja segamisseadet. Soovitame
ettevotte Doxa Dental AB aplikaatoreid Ceramir Applicator ja Ceramir
Applicator 2.

2. Ndidustused

Ceramir Crown & Bridge tsemendikapslid on ette ndhtud jargmiste osade

pUsivaks kinnitamiseks:

* metallokeraamilised hambakroonid ja -sillad;

kullast téidised:;

valatud vai eelvalmistatud metalltihvtid;

tavaliseks tsementeerimiseks sobivad Ulitugevad keraamilised kroonid ja

sillad (nt tsirkooniumdioksiid, alumiiniumoksiid ja litiumdisilikaat).

Vastundidustused

« Arge kasutage otse hambaddne katmiseks. Hambaddne vahetus léhed-
uses kasutage aktsepteeritud kliinilisi standardprotseduure.

Ettevaatusabinoud

* Ceramir Crown & Bridge sisaldab polUakriUlhapet, mis voib drritada simi
ja nahka. Véltige sattumist silma. Kokkupuutel nahaga loputage rohke
veega. Kui foode on sattunud siima, loputage viivitamatult rohke veega
ja pdorduge arsti vastuvotule.

« Arge kasutage toodet patsientidel, kellel on allergia poliakritihappe
suhtes. Harvadel juhtudel voib toode pdhjustada Glitundlikkust. Selliste
juhtude iimnemisel katkestage toote kasutamine ja pidage ndu arstiga.

3. Uksikasjalikud juhised

Markus. Ceramir Crown & Bridge'iga tsementeerimisel érge kasutage
mingeid eeltés néiteks silaane, praimereid, vai si i
Ukskaik millise i
tsemendi sidumisvaimet.

3.1 Hamba ettevalmistamine

Eemaldage ajutine restauratsioon ja tsement.

Vajadusel puhastage hammast pimss- voi poleerpastaga (fluoriidisisal-
dusega voiilma).

Loputage veega.

Kuivatage ettevaatlikult dlivaba surudhuga vai vatitupsudega. Arge
kuivatage tdies ulatuses.

Eraldage ala vatirulidega.

3.2 Restauratsiooni ettevalmistamine
Liitium-disilikaat

s&avitage vesinikfluoridhappega vastavalt tootja juhistele. Arge kasutage
mingeid eeltdédtlusaineid, nditeks silaane, praimereid voi sidusaineid.
Koik muud restauratsioonid

Ceramir Crown & Bridge'iga tsementeerimisel drge kasutage mingeid
eeltddtlusaineid, nditeks slaane, praimereid voi sidusaineid. Mis tahes selliste
eeltédtlusainete kasutamine hévitab tsemendi ja restauratsiooni vahelise
sideme.

voib va

Ohupuhastust on vaimalik kasutada, kui seda soovitab taastamise tootja.

3.3 Hambaoone kaitse

* Kui hambaddne kaitse on ndutav, kasutage aktsepteeritud kliinilisi
standardprotseduure.

3.4 Aktiveerimine

TAHELEPANU! TEGUTSEGE KIIRESTI

Alustage segamist kohe pdarast kapsli aktiveerimist (vedelik ja pulber hakka-
vad kapsli aktiveerudes kohe reageerima).

Avage alumiiniumUmbris ja eemaldage kapsel.

Hoidke kapslit kindlalt vastu kdva ja tasast pinda nii, et kolb on suunatud
allapoole (joonis 1).

Vajutage kindla kdega allapoole, surudes kolvi kapsli korpusesse, kuni
see peatub (joonis 1).
3.5 Segamine

Seejdrel pange kapsel kohe kdrgsagedusel vibreerivasse (4000-5000 p/
min) voi poodrlevasse kapslisegistisse (joonis 2).

* Segage 8 sekundit.

3.6 Kasutamine

Seejdrel sisestage kapsel viivitamatult aplikaatori kinnitussoontesse
(joonis 4).

Tsemendi lUkkamiseks otsiku suunas vajutage doseerimishooba
(joonis 3a) kergelt kaks korda.

Seejdrel vajutage hooba sujuvalt veel kaks korda ja kandke tsement
soovitud kohale (joonis 5).

Parast tsemendi dratarvitamist eemaldage kapsel aplikaatorist vabastus-
nupu abil (joonis 3b).

Kasutus- ja kvivamisajad

* Kasutusaeg (alates segamise 16pust) temperatuuril 23°C / 73 °F: 2 minutit.
* Kuivamisaeg (alates segamise 16pust): 3-8 minutit.

Mérkus. Toatemperatuuril Gle 23 °C / 73 °F kiireneb kuivamine ning liheneb
toote kasutusaeg.

3.7 Kinnitamine ja I6petamine

Sobitage restauratsioon digele kohale ja hoidke seda surve all likumatult,
kuni tsement on muutunud kummitaoliseks (umbes 2 minuti méddudes)
(joonis 6-7).

Kui tsement on kummitaoline, eemaldage Uleligne tsement (joonis 8).
Hoidke restauratsiooni stabiilsena veel 4 minutit paigal (joonis 9).
Kontrollige restauratsiooni Umbritsevat ala (eriti igemetaskut) ja eemal-
dage Uleligne tsement.

Paluge patsiendil esimesel tsementeerimisjérgsel tunnil restauratsiooni
mitte kasutada.

4. Aplikaatorite puhastamine
* Ceramiri aplikaatorit voib puhastada tavalise puhastusainega, nt alkoho-
lipShise desinfitseeriva pihustatava ainega

5. Hoiustamine ja sdilivusaeg

Sailitage kapsleid Ceramir Crown & Bridge QuikCap temperatuurivahe-
mikus 4...20°C (39...68 °F). Avage alumiiniumUmbris vahetult enne toote
kasutamist.

Arge kasutage Ceramiri kapsleid Crown & Bridge QuikCap pé&rast
aegumiskuupdeva.

Kaubamadérgid

Ceramir® on ettevotte Doxa Dental AB kaubamdrk.

Viimase versiooni kuupdev: 2021-01-11

Ceramir Crown & Bridge'iga
tsementeerimisel érge
kasutage mingeid eeltdst-
lusaineid, néiteks silaane,
praimereid véi sidusaineid.
Mis tahes eeltéstiusainete

Radiopaakne
A Kapsel

kasutamine voib vahendada
tsemendi sidumisvoimet.

Nepralaidus spindulinei

LATVISKI

A
PROFESIONALAI LIETOSANAI ZOBARSTNIECIBA TIKAI [ETEIKTO INDIKACIJU
GADIJUMA (SK. SADALU 2. NORADIJUMI PAR LIETOSANU).

1. Izstradajuma apraksts

Ceramir® Crown & Bridge ir permanentai lietoSanai paredzéts, rentgen-

starojumu necaurlaidigs biokeramikas cements. Pulvera galvena sastavdala

ir kalcija alumindts, bet Skidruma — Gdens. Cements, kura cietéSanu izraisa
Kimiska reakcija, ir pascietéjoss.

Cements atrodas Ceramir Crown & Bridge QuikCap kapsuld, kurd to

var sajaukt un uzreiz uzklat. Minimalais viend kapsuld sajauktd cementa
daudzums ir 0,17 ml.

LietoSanai ir nepieciesams kapsulas aplikators un sajauk$anas ierice.
lesak@m izmantot Doxa Dental AB razoto Ceramir aplikatoru un Ceramir
aplikatoru nr 2.

2. Noradijumi par lietosanu
Ceramir Crown & Bridge cementu ir paredzéts lietot pastavigai $adu
materialu cementésanai:

uz porceldna kronisiem un tiltiem nostiprinats metdla un porcelana
materidils;

zelta inlejas un onlejas;

lietas vai gatavas metdla tapas;

augstas izturibas keramikas kronisi un filti, kas pieméroti standarta ce-

menté$anai (piem., cirkonija dioksida, aluminija oksida un litija disilikata).

Kontrindikacijas

* Nelietot 3o materidlu tiedai pulpas parklasanai. Tiesa pulpas tuvuma
ievérojiet pienemtas standarta kiiniskas proceduras.

Piesardzibas pasakumi

* Ceramir Crown & Bridge cements satur poliakrilskabi, kas var kairinat
acis un adu. Nepielaujiet nokl0sanu acis. Ja materidls nokl|Ust uz adas,

noskalojiet to ar lielu daudzumu Udens. Ja materidls ir nokluvis acis, neka-

véjoties izskalojiet tas ar lielu daudzumu Udens un meklgjiet medicinisko
palidzibu.

Nelietojiet pacientiem, kam ir zingma alergija pret poliakrilskabi. Retos
gadijumos izstrad@jums var izraisit jufigumu. Konstatéjot sadas reakcijas,
partrauciet izstraddjuma lietoSanu un konsultéjieties ar arstu.

3. Detalizéti noradijumi
Piezime: ja cementésanai tiek izmantots Ceramir Crown & Bridge
materidls, iepriek3éj lidzek|us, piemé

silanus, prai vai saistvi Sadu i

lidzeklu izmantoSana var nelabvéligi ietekmét cementa saistisanos.

3.1. Zoba sagatavosana
Nonemiet pagaidu restauraciju un cementu.

vai bez ta).

Noskalojiet ar tdeni.

Viegli nozavéjiet ar gaisu bez ellas piemaisjuma vai vates tamponu.
Nepielaujiet izz0sanu.

Izoléjiet zobu ar vates tamponiem.

3.2. Restauracijas sagatavosana

Litija disilikats

Kodiniet ar fluorGdenrazskabi (HF) atbilstosi razotdja noradijumiem.
Nelietojiet ieprieki€jas apstrades lidzeklus, pieméram, silanus, praimerus vai
saistvielas.

Visas paréjas restaurdcijas

Ja cementéanai tiek izmantots Ceramir Crown & Bridge materidis,
nelietojiet iepriekséjas apstrades lidzeklus, pieméram, silanus, praimerus

vai saistvielas. Sadu iepriekigjas apstrades lidzeklu izmantoiana nepielauj
cementa un restauracijas saisfisanos.

Var veikt apstradi ar smilsstriklu, ja to iesaka restaurdcijas materidla razotdjs

3.3. Pulpas aizsardziba

* Jairjanodrosina pulpas aizsardziba, ievérojiet pienemtas standarta
kiiniskas proceduras.

3.4. Aktivizésana

IEVEROT! DARBS JAVEIC ATRI.

Saciet sajauksanu tUlit péc aktivizésanas (Skidruma un pulvera reakcija
sakas uzreiz péc akfivizésanas).

* Atveriet afpléSamo aluminija maisinu un iznemt kapsulu.

Ciesi turiet kapsulu uz cietas, lidzenas virsmas ar virzuli uz leju (1. att.).
Stingri paspiediet uz leju, iespiezot virzuli kapsulas korpusa, fidz tas
apstdjas (1. att.).

3.5 Sajauksana

Nekavéjoties ievietojiet kapsulu augstfrekvences vibracijas (4000~
5000 apgr./min.) vai rotéjo3a kapsulu jaucéja (2. att.).

Turpiniet sajauk3anu 8 sekundes.

3.6 Uzklasana

Nekavéjoties ievietojiet kapsulu aplikatord, izmantojot rievas tas fiksacijai
(4. att).

Divas reizes uzmanigi nospiezot dozésanas sviru (3.a att.), izspiediet
cementu lidz uzgalim.

P&c tam uzkidjiet cementu, vél divas reizes viegli nospiezot sviru (5. att.).

pogu (3.b att.).
Darba un sacietésanas laiks
* Darba laiks (no sajauksanas beigam) 23 °C/73 °F temperatira: 2 minOtes.
« SacietéSanas laiks (no sajaukianas beigam): 3-8 minUtes.

Piezime: istabas temperatira augstaka par 23 °C/73 °F paatrina sacietésanu

un saisina darbam atvéléto laiku.

3.7. Levietosana un pécapstrade

Lai nepielautu izkustésanos, ievietojiet restauraciju un stabilizéjiet to
piespiezot, idz cementa konistence sak lidzinaties gumijai aptuveni
2 min.) (6-7. att.).

(8. att.).

Turiet restauraciju stabila stavokll vél 4 minOtes (9. att.).

Parbaudiet zonas ap restauracijas maldm (it ipasi pie smaganu malas)
un nonemiet lieko cementu.

lesakiet pacientam nenoslogot restauraciju pirmas Cetras stundas péc
cementésanas.

4. Aplikatoru firisana

¢ Ceramir aplikatora fifisanai var izmantot standarta fifisanas lidzeklus,
pieméram, aerosola veida dezinfekcijas lidzeklus uz spirta bazes.

- - P

5. Glabasana un deriguma termins

¢ Ceramir Crown & Bridge QuikCap kapsulas jaglabd temperatird no 4°C
lidz 20°C. Atveriet atpl@Samo aluminija maisinu tikai tiesi pirms lietosanas.

* Nelietojiet Ceramir Crown & Bridge QuikCap kapsulas, ja ir beidzies to
derfiguma termins.

Precu zimes

Ceramir® ir Doxa Dental AB precu Zime.

P&déjo reizi parskafits: 2021-01-11

Rentgenstarojumu
necaurlaidigs

4 Kapsula

Ceramir Crown & Bridge
materidls, nelietojiet ie-
priekséjas apstrades lidzeklus,
pleméram, silanus, praimerus
vai saistvielas. $adu apstrades
materialy izmantosana var
nelabvéligi ietekmét cementa
saistisanos.

LIETUVIY KALBA

ViN

NAUDOTI TIK ODONTOLOGAMS PROFESIONALAMS PAGAL REKOMENDUOJA-

MAS INDIKACIJAS (ZR. 2 SKYRIU ,,NAUDOJIMO INDIKACIJOS*).

1. Gaminio aprasymas

,Ceramir® Crown & Bridge" yra ilgalaikis spindulinei energijai nepralaidus
biokeraminis glaistomasis cementas. Pagrindinis milteliy komponentas yra
kalcio aliuminatas, o skyscio — vanduo. Cementas, kietéjantis vykstant
cheminei reakcijai, kietéja savaime.

Ceramir Crown & Bridge QuikCap" cementas pateikiamas kapsuléje,
skirfoje cementui sumaisyti ir naudoti. Minimalus sumaisyto cemento kiekis,
gaunamas i§ vienos kapsulés, yra 0,17 ml.

Naudojimo tikslams reikalingas kapsulés aplikatorius ir maisymo jtaisas. Mes
rekomenduojame naudoti bendrovés ,,Doxa Dental AB" gaminamaq kap-
sulés aplikatorius (,,Ceramir Applicator* ir ,,Ceramir Applicator 2").

2. Naudojimo indikacijos

Priemoné ,,Ceramir Crown & Bridge" skirta ilgalaikiam cementavimui:

¢ Su metalo ir metalo su porcelianu sujungtoms karonéléms ir tiltams

Auksiniams jklotams ir uzklotams

Pagal modelj pagamintiems metaliniams kais€iams ir jy pusgaminiams

Tvirtoms keraminéms karonéléms ir tiltams, tinkamiems jprastam cemen-

tavimui (pvz., cirkonio dioksido, aliuminio oksido ir li¢io disilikato)

Kontraindikacijos

* Nenaudoti kaip tiesioginés pulpqg dengiancios medziagos. Jei medziaga
yra arti pulpos, naudokite priimtas standartines klinikines proceduras.

Atsargumo priemonés

* Priemonéje ,,Ceramir Crown & Bridge" yra poliakrilo r0gsties, galincios

dirginti akis ir odqg. Vengti salycio su akimis. Patekus ant odos, nuplauti

dideliu kiekiu vandens. Patekus j akis, nedelsiant praplauti dideliu kiekiu

vandens ir ieskoti medicinos pagalbos.

Nenaudokite pacientams, alergiskiems poliakrilo rogsciai. Retais atvejais

gaminys kai kuriems asmenims gali sukelti padidéjusio jautrumo reakcijas.

Pastebéje tokig reakcijg nutraukite gaminio naudojimaq ir kreipkités |

gydyfoja.

3. ISsamios instrukcijos

Pastaba: Cementuodami su ,Ceramir Crown & Bridge* nenaudokite

jokiy pirmini jimui skirty medz pvz., silany, uzpildy ar

risamyjy medziagy. Tokiy pirmini jimui skirty medzi

naudojimas gali sutrikdyti cemento prilipimo procesq.

3.1. Danties paruosimas

Pasalinkite laikingjj restauracijos darinj ir cementq.

Jeireikia, Svalykite dantj pemza arba ,,Prophy" pasta (su fluoridais arba
be ju).

Praplaukite vandeniu.

Svelniai nudziovinkite oru, kuriame néra riebaly priemaisos, ar medvilnés
gumuléliais. Neperdziovinkite.

Vietq izoliuokite vatos tamponais.

3.2. Restauracijos darinio paruosimas
Licio disilikatas
Esdinkite su HF rogstimi laikydamiesi gamintojo nurodymy. Nenaudokite

jokiy pirminiam apdorojimui skirty medziagy, pvz., silany, uzpildy ar risamuyjy
medziagy.

Visos kitos restauracijos

Cementuodami su ,,Ceramir Crown & Bridge" nenaudokite jokiy pirminiam
apdorojimui skirty medziagy, pvz., silany, uzpildy ar risamyjy medziagy. Bet

kokios pirminiam apdorojimui skirtos medziagos naudojimas gali sutrikdyti
cemento ir restauracijos darinio sulipimg.

Jeigu rekomenduojama restauracijos darinio gamintojo, galima lifuoti oru.

3.3. Pulpos apsauga
* Jeireikia apsaugoti pulpq, atlikite primtas standartines klinikines pro-
ceddras.

3.4. Aktyvinimas

DEMESIO: DEMESIO:

Pradékite maisyti iskart po aktyvinimo proceddros (iskart po jos prasideda

skysCio ir milteliy reakcija).

* Atidarykite aliumininj maiselj ir i§imkite kapsule.

Tvirtai laikykite kapsule ant tvirto, lygaus pavirsiaus, nukreipe stomoklj

zemyn (1 pav.).

Stipriai paspauskite Zemyn, kad jstumtumeéte stOmoklj j kapsulés korpusg

iki galo (1 pav.).

3.5 Maisymas

¢ Nedelsdami jstatykite kapsule | aukstadaznj viroamaji (4 000-5 000 sdkiy
per min.) arba sukamajj kapsulés maisytuvg (2 pav.).

Maisykite 8 sekundes.

3.6 Uzdéjimas

Nedelsdami jdékite kapsule | aplikatoriy pagal griovelius, kad ji laikytysi
(4 pav.).

Aftsargiai nuleiskite dozavimo svirtj (3a pav.) du kartus, kad Sstumtumeéte
cemento j antgal.

Tada uzdékite cemento dar du kartus atsargiai spausdami svirtj (5 pav.).
Po uzdéjimo proceduros paspaude aplikatoriaus paleidimo mygtukg
pasalinkite tuiciq kapsule (3b pav.) .

Darbo ir kietéjimo trukmé

« Darbo frukmé (nuo maisymo pabaigos) 23 °C/73 °F temperaturoje:
2 minutés.

* Kietéjimo trukmé (nuo maisymo pabaigos): nuo 3 iki 8 minuciy.
Pastaba: jei k temperatira aukstesné kaip 23 °C/73 °F, kietéjimas
vyksta greic¢iau, darbo trukmé trumpéja.

3.7. Glaistymas ir poliravimas

» Uzdékite restauracijos darinj ir, kad apsaugotumeéte ji nuo pajudéjimo,

laikykite prispaude reikiamoje padétyje, kol cementas taps gumos konsis-

tencijos (apie 2 min.) (6-7 pav.).

Kai cementas jgaus gumos konsistencija, pasalinkite medziagos pertekliy
(8 pav.).

Restauracijos darinj palaikykite stabiliai dar 4 minutes (9 pav.).
Patikrinkite sritj aplink restauracijos darinio krastus (ypac danteny vagele)
ir pasalinkite likusj cementq.

Pacientui patarkite per pirmgjg valandg po cementavimo vengti krdvio
restauruojamajai daliai.

4. Aplikatoriy valymas
« ,Ceramir Applicator” galima valyti naudojant standartines valomasias
medziagas, pvz., alkoholinius purikiamuosius dezinfekantus.

. . o _ee .
5. Laikymas ir galiojimo laikas

¢ ,,Ceramir Crown & Bridge QuikCap* kapsules laikykite temperatiroje
nuo 4°C / 39 °F iki 20°C / 68 °F. Aliumininj maiselj atidarykite tik pries pat
naudojimg.

Nenaudokite ,,Ceramir Crown & Bridge QuikCap" kapsuliy pasibaigus ju
finkamumo naudoti laikui.

Prekiy Zenklai

Ceramir® yra bendrovés ,Doxa Dental AB* prekés zenklas.

Paskutinés perziros data: 2021-01-11

Cementuodami su ,Ceramir
Crown & Bridge" nenaudokite
jokiy pirminiam apdorojimui
skirty mediagy, pvz.,
vipildy ar igamyjy medziagy.
Naudodami pirminiam apdoro-
jimui skirtas medziagas galite
sutrikdyti cemento prilipimo
procesa.

energijai
A Kapsulé

Ja nepiecieSams, nofiriet zobu ar pumeku vai profilaktisku pastu (ar fluoru

Péc uzkiasanas iznemiet tukso kapsulu, izmantojot aplikatora iztuk§osanas

Kad cementa konistence sk lidzinaties gumijai, nonemiet lieko materialu

Ja cementésanai fiek izmantots

N
PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAN STOMATOLOGICZNYCH WYtACZNIE
W ZALECANYCH PRZYPADKACH (PATRZ PUNKT 2. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA).

.
1. Opis produktu

Ceramir® Crown & Bridge to trwaty, nieprzepuszczalny dla promieni rentge-
nowskich, bioceramiczny cement do osadzania. Gtéwnym sktadnikiem pro-
szku jest glinian wapnia, a ptynu — woda. Jest to cement samoutwardzalny,
ktéry twardnieje w wyniku reakcji chemicznej.

Cement Ceramir Crown & Bridge QuikCap dostarczany jest w kapsutce
przeznaczonej do mieszania i bezposredniej aplikacji. Minimalna ilos¢ wy-
mieszanego cementu uzyskanego z jednej kapsutki wynosi 0,17 ml.

Do uzytku wymagany jest aplikator kapsutki i mieszalnik. Zalecamy uzycie
aplikatoréw Ceramir Applicator i Ceramir Applicator 2 firmy Doxa Dental
AB.

2. Instrukcja uzytkowania

Produkt Ceramir Crown & Bridge jest przeznaczony do statego cementow-
ania:

koron i mostéw porcelanowych oraz metalowych na metalu,

ztotych wktaddw koronowych (inlays) i naktadéw koronowych (onlays),
odlanych lub prefabrykowanych metalowych wktaddw,

wytrzymatych ceramicznych koron i mostéw (np. z dwutlenku cyrkonu,
flenku glinu lub dwukrzemianu litu) odpowiednich dla tradycyjnych
metod cementowania.

Przeciwwskazania

Nie nalezy uzywac¢ jako materiatu do bezposredniego przykrycia miazgi
zeba. W przypadku bezposredniego sgsiedztwa lub konfaktu z miazgg
nalezy zastosowac uznane standardowe procedury kliniczne.

$rodki ostroznosci

.

Produkt Ceramir Crown & Bridge zawiera kwas poliakrylowy, ktéry moze
dziata¢ draznigco na oczy i skére. Nalezy unikaé kontaktu z ocza-

mi. W przypadku kontaktu ze skérg przeptukaé duzq iloscig wody.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemy¢ duzq ilosciq wody
i zasiegna¢ porady medyczne;.

Nie nalezy stosowac u pacjentéw ze stwierdzong alergiq na kwas poliak-
rylowy. W rzadkich przypadkach produkt moze powodowaé nadwraz-
liwos¢ u niektérych oséb. W przypadku zaobserwowania takich reakcji
nalezy przerwac uzywanie tego produktu i skonsultowac sie z lekarzem.

3. Instrukcja postepowania

Uwaga: Nie stosowaé zadnych $rodkéw przygotowujqcych takich jak
silany, podkiady czy substancie wigzqce podczas cementowania za
pomocq Ceramir Crown & Bridge. Stosowanie tego typu érodkéw

przygotowujqcych moze wplynaé na wiasciwoéci wigiqce cementu.

3.1 Przygotowanie zeba

Usunq¢ tymczasowe uzupetnienie i pozostatosci cementu tymczaso-
wego.

W razie potrzeby oczysci¢ zgb pumeksem lub pastq profilaktyczng (z fluo-
rem lub bez).

Wyptukaé wodg.

Osuszy¢ delikatnym strumieniem powietrza wolnego od oleju lub kulec-
zkami bawetnianymi. Nie przesuszac.

Odizolowac zgb za pomocg bawetnianych wateczkow.

3.2 Przygotowanie uzupetnienia

Dwukrzemian litu

Nanies¢ kwas fluorowodorowy zgodnie z instrukcjami producenta. Nie
stosowac zadnych srodkéw przygotowujgcych takich jak silany, podktady
czy substancje wigzqgce.

Pozostate typy uzupetnien

Podczas stosowania cementu Ceramir Crown & Bridge nie nalezy stosowac
zadnych srodkéw przygotowujgcych takich jak silany, podktady czy

substancije wigzqce. Stosowanie tego typu srodkéw przygotowujgcych
spowoduije zniszczenie wigzania miedzy cementem a uzupetnieniem.

Jedli jest to zalecane przez producenta uzupetnienia, mozna stosowac
Scieranie powietrzem.

3.3 Ochrona miazgi

Jesli wymagana jest ochrona miazgi, zastosowac uznane standardowe
procedury kliniczne.

3.4 Aktywacja

UWAGA: PRACOWAC SZYBKO
Rozpoczgc¢ mieszanie natychmiast po aktywacii (reakcja miedzy ptynem
a proszkiem rozpoczyna sie natychmiast po aktywacii).

Otworzy¢ aluminiowq torebke i wyjaé kapsutke.

Umiesci¢ kapsutke na twardym i rownym podtozu i mocno przytrzymad
kierujgc ttok w dot (rys. 1).

Mocno docisng¢ do oporu ttok do kapsutki (rys. 1).

3.5 Mieszanie

Natychmiast wiozy¢ kapsutke do wysokoobrotowego mieszalnika wibra-
cyjnego (4000-5000 obrotéw na minute) (rys. 2).

Mieszac¢ przez 8 sekund.

3.6 Aplikacja

Natychmiast wtozy¢ kapsutke do aplikatora, korzystajgc z rowkow utrzy-
mujacych jg w miejscu (rys. 4).

Delikatnie zamkng¢ dwa razy dzwignie dozujgcq (rys. 3a), aby
przepchngc¢ cement do koncowki.

Nastepnie natozy¢ cement, delikatnie naciskajgc dzwignie kolejne dwa
razy (rys. 5).

Po natozeniu wyjaé pustq kapsutke przy uzyciu przycisku zwalnicjacego
dostepnego na aplikatorze (rys. 3b).

Czas pracy i twardnienia

Czas pracy (liczgc od zakonczenia mieszania) przy temperaturze 23°C
(73 °F): 2 minuty.
Czas twardnienia (liczgc od zakonczenia mieszania): 3 — 8 minut.

Uwaga: Temperatura pokojowa powyzej 23 °C (73 °F) przyspiesza twardnie-
nie i skraca czas dostepny do pracy.

3.7 Osadzanie i wykanczanie

.

Osadzi¢ uzupetnienie i utrzymywac je nieruchomo, dociskajac, we
wiasciwe] pozycji, dopdki cement nie uzyska konsystencji gumy (okoto
2 minut) (rys. é-7).

Po uzyskaniu przez cement konsystencji gumy usung¢ nadmiary (rys. 8).
Utrzymywaé uzupetnienie we wtasciwej pozyciji jeszcze przez 4 minuty
(rys. 9).

Sprawdzi¢ obszar dookota brzegu uzupetnienia (zwtaszcza rowek
dzigstowy) i usung¢ wszystkie pozostatosci cementu.

Poinstruowac¢ pacjenta, aby unikat obcigzania uzupetnienia w ciggu
godziny od natozenia cementu.

4. Czyszczenie aplikatoréw

Produkt Ceramir Applicator moze by¢ czyszczony za pomocq standar-
dowych $rodkéw czyszczgeych, np. srodkdw dezynfekujgcych w aerozo-
lu zawierajgcych alkohol.

5. Przechowywanie i okres trwatosci

.

Kapsutki Ceramir Crown & Bridge QuikCap nalezy przechowywac w tem-
peraturze od 4°C (39 °F) do 20°C (68 °F). Aluminiowq forebke mozna
otworzy¢ dopiero bezposrednio przed uzyciem.

Nie nalezy uzywa¢ kapsutek Ceramir Crown & Bridge QuikCap po
terminie waznosci.

Inaki towarowe
Ceramir® jest znakiem towarowym firmy Doxa Dental AB.
Data ostatniej korekty:2021-01-11

Nie przepuszcza promieni

Podczas stosowania cementy
Ceramir Crown & Bridge nie
nalezy stosowaé zadnych
$rodkéw przygotowujacych
takich jak silany, podkiady
czy substancje wigiqce.
Stosowanie tego typu $rodkéw
przygotowujacych moze
wplynaé na wiasciwosci
wigiqce cementu.

rentgenowskich
A= Kapsutka

TURKCE
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SADECE ONERILEN ENDIKASYONLARA YONELIK PROFESYONEL DIS HEKIMLIGI
KULLANIMIICIN (BKZ. 2. KULLANIM ENDIKASYONLARI).

1. Urun aciklamasi

Ceramir® Crown & Bridge kalicl, radyoopak, biyoseramik bir simandir.
Tozdaki temel bilesen kalsiyum aliminat, sividaki temel bilesen sudur. Siman
kimyasal tepkime sonucu kendiliginden sertlesir.

Ceramir Crown & Bridge QuikCap icindeki siman, kanstirmak ve dogrudan
uygulamak igin bir kapsul igerisinde sunulur. Bir kapsUlden ilefilen kanstirilmis
simanin minimum hacmi 0,17 mi'dir.

UrGnUn kullanimi icin bir kapstl aplikatérd ve bir kanstrma cihazi gereklidir.
Doxa Dental AB UrUnU Ceramir Applicator ve Ceramir Applicator 2 kullanil-
masi dnerilir.

2. Kullanim endikasyonlari

Ceramir Crown & Bridge, asadidakilerin kalici simantasyonu icin tasarlan-
mistir:

Metal kuronlara ve kdprUlere yapistinimis metal ve porselen
Altininleyler ve onleyler

Dékme veya prefabrik metal dikmeler

Geleneksel simantasyona uygun yiksek dayanimli seramik kuronlar ve
kdépriler (6. zirkonya, alimina ve lityum disilikat)

Kontrendikasyonlar

Dogrudan pulpa kaplama maddesi olarak kullanmayin. Pulpaya cok
yakin olmasi durumunda, kabul edilen standart klinik prosedurleri kullanin.

Anlemler

.

Ceramir Crown & Bridge gdzleri ve cildi tahris edebilen poliakrilik asit icer-
ir. Gozlere temas etmesinden kaginin. Cilde temas etmesi durumunda,
bol suyla yikayin. Gézlere temas etmesi durumunda, derhal bol suyla
yikayin ve tibbi yardim alin.

Poliakrilik aside alerjisi oldugu bilinen hastalarda kullanmayin. Uriin bazi
kisilerde nadiren hassasiyete neden olabilir. Bu tUr reaksiyonlar goézlem-
lendiginde UrUnU kullanmay birakin ve bir doktora danisin.

3. Adim adim talimatiar

Not: Ceramir Crown & Bridge ile simantasyon yaparken silan,
primer veya bonding maddesi gibi n tedavi maddeleri

kullanmayin. Bu tip herhangi

n tedavinin kullaniimasi

simanin baglayici ézelligini bozabilir.

3.1 Disin hazirlanmasi

Gegici restorasyonu ve simani ¢ikarin.

Gerekirse, ponza tasi veya profi macun kullanarak disi temizleyin (flor0rl0
veya florirsUz).

Suyla durulayin.

Yagsiz hava veya pamuk ile kurutun. Nemini alarak kurutma yapmayin.
Uygulama yapilacak alani pamuk rulolarla izole edin.

3.2 Restorasyonun hazirlanmasi

Lityum Disilikat

Ureticinin talimatlanna uygun olarak HF asit ile pUrdzld hale getirin. Silan,
primer veya bonding maddesi gibi 6n tedavi maddeleri kullanmayin..
Diger tim restorasyonlar

Ceramir Crown & Bridge ile simantasyon yaparken silan, primer veya
bonding maddesi gibi 6n tedavi maddeleri kullanmayin. Bu tip 6n tedavi
maddelerinin kullaniimasi siman ile restorasyon arasindaki bagi tahrip eder.

Restorasyon Ureticisi tarafindan tavsiye edilirse hava asinmasi kullanilabilir.

3.3 Pulpa korumasi

Pulpa korumasi gerekirse, kabul edilen standart klinik prosedurleri kullanin.

3.4 Aktivasyon

DIKKAT: HIZLI CALISIN

Aktivasyondan sonra derhal kanstrmaya baslayin (sivi ile toz arasindaki
tepkime, aktivasyondan sonra hemen baslar).

Aluminyum keseyi agin ve kapsUIlU ¢ikarin.

Piston asadi bakacak sekilde kapsUIU sert ve dUz bir yUzeye karsi saglam
bir sekilde tutun (Sekil 1).

Sikica asadi bastinn ve piston durana kadar kapsul gévdesinin igine itin
(Sekil 1).

3.5 Kanishrma

Kapsulo hemen yiksek frekansli osilasyonlu (4.000 - 5.000 dev/dak) veya
doner kapsUl karistincisina ($ekil 2) yerlestirin.

8 saniye kanstirn.

3.6 Uygulama

Kapsull yerinde tutmak igin oluklan kullanarak derhal aplikatérin igine
yerlestirin (§ekil 4).

Simani uca dogru itmek icin dozlama kolunu (§ekil 3a) iki U¢ kez hafifce
kapatin.

Ardindan kolu iki kez daha hafifce sikarak simani uygulayin (§ekil 5).

Uygulamadan sonra aplikatér serbest birakma digmesini kullanarak bos
kapsulo cikarin ($ekil 3b).

Calisma ve sertlesme sireleri

23°C/73°F'de calisma sUresi (karistirma isleminin sonundan itibaren):
2 dakika.

Sertlesme sUresi (karistirma isleminin sonundan itibaren): 3 - 8 dakika.

Not: 23°C/73 °F'nin Uzerindeki oda sicakliklan sertlesme suresini kisaltir ve
gahsma siresini azaltr.

3.7 Doldurma ve bitirme

.

.

Restorasyonu yerlestirin ve siman, kaucuk benzeri bir kivama ulasana
kadar (yaklasik olarak 2 dakika) herhangi bir hareketi dnlemek icin baski
uygulamak suretiyle stabilize edin ($ekil 6-7).

Siman kauguk benzeri bir kivama ulastiginda fazlalk malzemeyi atin
(Sekil 8).

Restorasyonu bir 4 dakika daha (§ekil 9) stabil futun.

Restorasyonun kenarlarndaki bolgeyi kontrol edin (6zellikle diseti sulkusu)
ve varsa fazla simani femizleyin.

Simantasyondan sonraki ik saat icin hastalara restorasyon Uzerine yik
bindirmemelerini &nerin.

4. Aplikatorlerin temizlenmesi

Ceramir Applicator, alkol bazl sprey dezenfektanlar gibi standart temi-
zleme maddeleriyle temizienebilir.

5. Saklama ve raf 6mriu

.

.

Ceramir Crown & Bridge QuikCap kapsulleri 4°C/39 °F ila 20°C/68 °F
sicakliklarda saklayin. Aliminyum keseyi kullanimdan hemen éncesine
kadar agmayin.

Ceramir Crown & Bridge QuikCap kapsulleri son kullanma tarihinden
sonra kullanmayin.

Ticari markalar
Ceramir® Doxa Dental AB' sirketinin ticari markasidir.
Son revizyon tarihi: 2021-01-11

Radyoopak

Ceramir Crown & Bridge ile
simantasyon yaparken silan,
primer veya bonding maddesi
gibi 6n tedavi maddeleri kul-
lanmayin. Bu fip herhangi bir 8n
tedavinin kullanimasi simanin
baglayici ézelligini bozabilir.
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URCENO VYHRADNE K POUZITI ZUBNIM SPECIALISTOU V DOPORUCOVANYCH

INDIKACICH (VIZ 2. INDIKACE POUZITI).

1. Popis produkiu

Ceramir® Crown & Bridge je permanentni rentgenkontrastni biokeramicky

tmelici cement. Hiavni soucast je prdskovy hlinitan vépenaty a tekutd voda.

Cement tuhnouci v dUsledku chemické reakce je samotuhnouci.

V produktu Ceramir Crown & Bridge QuikCap je cement doddavan v kapsli
uréené k michdni a piimé aplikaci. MinimdIni objem michaného cementu
podaného z jedné kapsle je 0,17 ml.

K pouziti je nutny kapslovy aplikdtor a michaci zafizeni. Doporucujeme
pouzivat Ceramir Applicator a Ceramir Applicator 2 od spolecnosti Doxa
Denfal AB.

2. Indikace pouviziti

Ceramir Crown & Bridge je ur¢en k permanentnimu cementovani nésledu-

jicich prvkd:

* kovové a porceldnové prvky vazané na kovové korunky a mistky,

zlaté inlaye a onlaye,

odlitky nebo predem vyrobené kovové pilite,

keramické korunky a mUstky s vysokou silou vhodné ke konvenénimu

cementovani (napf. oxid zirkonicity, oxid hlinity a disilikét lithia).

Kontraindikace

* Nepouzivejte jako prostiedek k pfimému kryti diené. V tésné blizkosti
drené je nutné pouzit standardni klinické postupy.

Bezpeénostni opatieni

« Ceramir Crown & Bridge obsahuje polyakrylovou kyselinu, kterd mize

drdéizdit o¢i a kbzi. Zabrante kontaktu s o¢ima. Pokud dojde kontaktu s

kUZi, opldchnéte dostatkem vody. V piipadé kontaktu s oéima ihned

oplachnéte dostatkem vody a vyhledeijte Iékare.

Nepouizivejte u pacienty se zndmou alergii na kyselinu polyakrylovou.

Ve ziidkavych pfipadech mize produkt u urgitych osob vyvolat reakci

z precitlivélosti. Pokud se rozvine takovd reakce, prestante produkt

pouzivat a obrafte se na lékare.

.

3. Pokyny krok za krokem

Poznémka: Pfi cementovani pomoci produktu Ceramir Crown

& Bridge nepouivejte 26dnd Einidla uréend k predb&iné pripravé
(kupt. silany, primery nebo vazebné systémy). Pouiii takovych
predbéinych priprav mize naruit vézani cementu.

3.1 Piiprava zubu
« Odstrarite do¢asnou ndhradu a cement.

* V piipadé potieby vycistéte zub pomoci pemzy nebo profylaktické pasty

(s fluoridem nebo bez né&j).

* Opldchnéte vodou.

* Vysuste jemné vzduchem neobsahujicim olej nebo vatovymi peletkami.
Nepouzivejte vysousedia.

« Odizolujte lokalitu pomoci vatovych vélecko.

3.2 Piiprava ndhrady

Disilikat lithia

Naleptejte kyselinou fluorovodikovou dle pokynd vyrobce. Nepouzivejte

Z&dnda Cinidla uréend k predbézné pripravé (napf. silany, primery nebo
vazebné systémy).

Vsechny ostatni ndhrady

Pfi cementovani pomoci produktu Ceramir Crown & Bridge nepouzivejte
Zadna ¢inidla uréend k predbézné piipravé (napf. silany, primery nebo
vazebné systémy). Poufziti takové predbézné pripravy znici vazbu mezi
cementem a ndhradou.

Lze pouzit vzduchovou abrazi, pokud to doporucuje vyrobce ndhrady.
3.3 Ochrana drené

* Pokud je nutné zgjistit ochranu drené, pouzijte standardni klinické
postupy.

3.4 Aktivace
POZOR: PRACUJTE RYCHLE

Zac¢néte michat ihned po aktivaci (reakce mezi tekutinou a praskem zacind

ihned po aktivaci).
* Otevrete hlinikovy pytlik a vytdhnéte kapsli.

* Podrzte kapsli pevné proti tvrdému plochému povrchu pistem oto&enym

smérem dolU (obrazek 1).

Zatlacte silou smérem dold az nadoraz, aby se pist dostal do téla kapsle
(obrazek 1).

3.5 Michdni

Inned ulozte kapsli do vysokofrekvenéni oscilacni (4 000 az 5 000 ot/min)
nebo rotaéni michacky na kapsle (obrazek 2).

Michejte 8 sekund.

3.6 Naneseni

Ihned viozte kapsli do aplikdtoru a rukavicemi ji pfidrzte na misté
(obrazek 4).

Jemné dvakrat seviete davkovaci pdku (obrazek 3a) a zatlacte cement
smérem ke 3picce.

Poté cement naneste dalsimi dvéma jemnymi stisknutimi péaky (obrazek
5).

Po naneseni vytdhnéte prdzdnou kapsli uvoliiovacim tlagitkem aplikéto-
ru (obrézek 3b).

Pracovni doba a doba tuhnuti

Pracovni doba (od konce michdni) pfi teploté 23 °C: 2 minuty.
Doba tuhnuti (od konce michdni): 3 az 8 minut.

Pozndmka: Pfi pokojové teploté vyssi nez 23 °C bude tuhnuti rychlejsi a
pracovni doba se zkrati.

3.7 Tmeleni a dokon&ovani

Usadte ndhradu a stabilizujte ji pod tlakem, aby nedochdzelo k zadnym
pohybUm, dokud cement nedosdhne gumovité konzistence (pfiblizné 2
minuty) (obrézky 6-7).

Kdyz cement dosdhne gumovité konzistence, odstrarite prebytecny
materidl (obrézek 8).

Drzte ndhradu ve stabilni poloze jesté dalsi 4 minuty (obrdzek 9).
Zkontrolujte oblast kolem okraji ndhrady (hlavné gingivéini Zidbek) a
odstrarite zbyvaijici cement.

Poucte pacienta o zdkazu zatézovéni nahrady po dobu jedné hodiny
od cementovani.

4. Cisténi aplikator

Aplikator Ceramir Applicator Ize Cistit pomoci standardnich Eisticich
prostiedky, napf. sprejovych dezinfekénich pripravkd na bézi alkoholu.

5. Skladovani a Zivotnost

.

Kapsle Ceramir Crown & Bridge QuikCap uchovavejte pri teplotach v
rozsahu 4 az 20 °C. Hiinikovy pytlik otevirejte bezprostfedné pred pouzitim.
Nepouzivejte kapsle Ceramir Crown & Bridge QuikCap po uplynuti data
spofieby.

Ochranné zndmky
Ceramir® je ochrannd zndmka spole¢nosti Doxa Dental AB.
Datum posledni revize: 2021-01-11

Rentgenkontrastni

Pii cementovani pomoci
produktu Ceramir Crown &
Bridge nepoutivejte zadné
&inidla uréend k predb&iné
piipravé (napf. silany, primery
nebo vazebné systémy). Pouiti
takovych predb&inych piiprav
moze narusit vazéni cementu.
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[A ENMATTEAMATIKH OAONTIATPIKH XPHIH, MONO 1A TIZ ZYNIZTQMENEL
ENAEIZEIL (BA. 2 ENAEIZEIZ XPHIHI).

' v r
1. Mepiypagpn mPoOIovTog

To mpoidv Ceramir® Crown & Bridge €ival pia Hovipn, akTIVOOKIERT),
Blokepapikr) kovia. To KbpIo CLOTATIKO GTNV Kovia gival To apyINKO aoBEoTio
Kal OTO LYPO, TO VEPO. H Kovia, TNG oTToiag N OKARPLYVON gival ATTOTEAECHA
XNHIKAG avTispaong, eival auTOTTOALHEPICOHEVT.

I10 Ceramir Crown & Bridge QuikCap, To LAIKO TIapEXETAl O€ KAWOLAA Yia
avapign kar amevdeiag epappoyn. O EAAXIOTOG OYKOG AVAHEUIYHEVOL DAIKOD
TTOL XopnyeiTal amd pia kayouvAa eivai 0,17 ml.

MNa TN xpnon xpedlovral Hia CLOKELT) EPAPHOYNG KAl HIa CLOKEL) AVAUIENG.
TovioTobpE Ta TIpoidvTa Ceramir Applicator kar Ceramir Applicator 2 g
Doxa Dental AB.

2. Evéei§eig xpnhong

To LAKS Ceramir Crown & Bridge mpoopileral yia Tn HOVIHN GUYKOANON:

HETAANGV KAl TTOPTEAAV@YV TTOL CLVEVEVOVTAI e UETAANKEG OTEPAVEG
Kal YEPUPEG,

XOLOWYV EVOETGV KAl ETTEVOETWV,

XUTGV 1) TIPOKATACKELACHEV@Y AgOV@V Kal

KEPAUIKAV OTEPAVAV KAl YEPLPWV LYNANG AVTOXAG, KATAMNA®Y yia
OLUPBATIKA CLYKOAANON (TT.X. JPKOVIO, AAOLHIVIO Kal SITTLPITIKO AiBIO).

Avreveieig

MnV TO XPNOIHOTIOIEITE WG TTAPAYOVTA AHECNG KAALYNG TTOAPOD. L€
TIEQITITGON KOVTIVIG ATTOOTACNG ATTO TOV TTOAPO, XPNOIHOTIOINOTE
QTTOSEKTEG, TTIPOTUTTEG KAIVIKEG SIASIKATIEG.

Mértpa mpopOAagng

.

To Ceramir Crown & Bridge Tepiéxel TTOALAKPLAIKO OEL TTOL PTTOPET Va
TIPOKAAETEI EPEBICHOBG OTA PATIA KAl OTO SEPHA. ATTOPUYETE TNV ETAPH
HE TQ PATIAL TNV TTEQITITGON ETTAPNG PE TO SEPHUA, EETTAOVETE e ApOOVO
VEPO. L€ TTEQITITGON ETTAPNG PE TA PATIA, EETAOVETE APECKG HE APOOVO
VEPO Kal {NTNOTE IaTEIKT) PonBeia.

MnV TO XPNOIHOTTOIEITE O€ ACBEVEIG TTOL Eival YVGOTO OTI EXOLY aAepYia
OTO TTOALAKPLAIKO OEL. L€ OTIAVIEG TIEPITITAOEIG, TO TTPOIOV UTTOPE! va
TIPOKAAETEl EDAICBNTIA O€ OPICHEVA ATOHA. AV TIAPATNENOETE TETOIEG
QVTISPACEIG, SIOKOYTE TN XONON TOL TTPOIOVTOG KAl CLHBOLAELTEITE
KATAGAMNAO 1aTPO.

3. Oényieg BAua mpog Prpa

Mnv , X

o1havio, emoTpdoes i Tapay SAN stav
GLYKOAAGEIS e To Tpoiéy Ceramir Crown & Bridge.

H xpion fmote BAIKGY
Hmopsi va

TéToI00 £iSOUS

aoToxia g ouYKSAANGNG T Kovias.

3.1 Napaokevn Sovriob

.

AQQAIPETTE TNV TIPOCWPIVI ATTOKATACTACT) KAl TLYKOAANGT.

Av xpeialetal, KaBapioTe To SOVTI Ye TTAOTA f TTACTA OTIABWONG (UE N
XWPIG POOPIO).

ZEMAOVETE PE VEPO.

ITEYVEOTE ATTAAd PE GEPA XWPIG AASI 1 Ue PApBAKl. Mnv amognpaiverte.
ATTOPOVMOTE TN 60N pe PapBaki.

3.2 MNapaokevn TNG AMoKATAcTACNG

AITupITIKO AiBIo

ASPOTTIOINCTE e LEPOPOOPIKO OEL, COPPWVA HE TIG 06NYiEG TOL
KATAOKELATTH. MNV XPNOIUOTIOIETE TTAPAYOVTEG TIPOETTEEEDYATIAG, TT.X.
GIANAVIO, ETMOTPMOEIG ) TTAPAYOVTEG CLYKOANONG.

MNa OAeg TIG AAAEG ATTOKATACTACEIG
MnV XPNOILOTIOIEITE TTAPAYOVTEG TIPOETTEEEPYATIAG, TI.X. TINAVIO, ETIOTRMOEIG

n

TIAPAYOVTEG CLYKOAANONG, OTAV TIPAYHATOTTOIEITE TUYKOAANCEIG HE

10 MPOIGV Ceramir Crown & Bridge. H xprnon oToievEATIOTE LAIKGV
TTPOETEEEPYATIAG TETOIOU EIGOLG, BA KATACTEEWE TN CLYKOAANCN HETAEL TOL
LAIKOD CLYKOAANONG KalI TNG ATTOKATAOTACNG.

H

QEPATTOTPIPI UTTOPEI VA XPNOIMOTIOINGEI JETA ATTd GLOTAGCT TOL

KATAOKELAOTN TNG ATTOKATAOTAONG.
3.3 NpooTtacia moApov

.

Av arareiTal TpooTacia ToL TTOAPOU, XENOIUOTIOINOTE ATTOSEKTES,
TIPOTLTTEG KAIVIKEG SIQSIKATTEG.

3.4 Evepyoroinon
MPOXOXH: EPTALTEITE FPHTOPA

APXIOTE va avaplyVOETE QUECKG HETA TNV evepyOTTOiNON (N avTispaon peTagh
TOL LYPOL KAl TNG KOVIAG EEKIVAI AUECKG PETA TNV EVEQYOTTOINON).

.

.

.

AVOIETE TNV AAOLUIVEVIA BKN KAl APAIPECTE TNV KAYOLAA.

ITNPIETE 0TaBEPG TNV KAWOLAA TTAVEG CE A OKANEN, ETTITTESN EMIPAVEIQ, HE
TO £UBOAO OTPAUPEVO TIPOG Ta KAT (&IK. 1).

MiéoTe 0TaBEPG TTPOG Ta KATW, avaykalovTag 1o éUPoAo va eicépBel oTo
OPA TNG KAWOLAAG £WG OTOL OTaMATAOE! (&IK. 1).

3.5 Avapign

.

TOTTOOETAOTE QUECWGS TNV KAYOLAQ OE TAAQVTODUEVO 1) TIEPICTPEPOHUEVO
HIKTN KQWOLAGV LYNANG cLXvOTNTAG (4.000 £dg 5.000 o.a.A.) (eIk. 2).

AvVaUIETe yia 8 SeLTEPOAETTTA.

3.6 Epapuoyn

Eicaydyere QUEC®G TNV KAWYOLAQ OTN CLOKELT| EPAPHOYNG XPNOIHOTIO-
QVTAG TG ALAGKIA YIA Va TN CLYKPATHOETE OTN BEon TNG (eIK. 4).

KAgioTe ammaAd 1o HOXAO xoprynong 66ong (eik. 3a) 0o PopEg yia va
€EWONOETE TO LAIKO GLYKOANGONG TTPOG TO PLYXOG.

11N CUVEXEID, EPAPHPOTTE TO LAIKO CLYKOANONG TEovVTag amaAd To
HOXAO GAAEG 50O POPEG (eIK. 5).

METa TV EQapPUOYT), APAIPECTE TNV ASEIQ KAWOLAA XPNOIMOTTOILVTAG TO
KOLUTT ATTEAELOEPONG TNG CLOKELNG EPAPHOYNG (€IK. 3B).

Xpovol epyaciag Kal TOALHEPICHOL

Xpbvog epyaciag (amo To TEAOG NG avapiéng) otoug 23°C/73 °F: 2 AerTa.
XpOvOog TTONVHERICHOL (aTTO TO TEAOG TNG AVAMIENG): 2 £60G 8 AeTTTA.

I

): O1 Bzppokpacies Swp! ave Tev 23 °C/73 °F emraxdvouy Tov

ALHEPIOHO Kal HEIC: 10 Ho xpdvo epyaciag.

3.7 IuyKOAANoN Kal TEAEi@Ua

.

.

TOTTOBETAOTE TNV ATTOKATACTACH KAl GTABEPOTIOINCTE TNV LTTO TTiEDT, YIA
Va ATTOPUYETE TUXOV KIVINTEIG, £60G OTOL TO LAIKO GLYKOAANCNG ATTOKTACE!
EAQIOTIKN) LPN (TTEPITTOL 2 AeTTTA) (€IK. 6-7).

AQAIPETTE TNV TIEPICTEIA TOL LAIKOL OTAV TO LAIKO CLYKOANCNG
QTTOKTAOEI EAAOTIKN LY (€IK. 8).

AlaTnNPROTE OTABEE TNV ATTOKATACTACT YIA ETTTAEOV 4 AETTTA (€IK. 9).
EAEyETe TNV TTEPIOXT) YOPG ATTO Ta TTEPIOWPIA TNG ATTOKATACTACNG (EISIKA
TNV OLAOSOVTIKR ABACKA) KAl APAIPETTE TUXOV LAIKO CLYKOAANONG TTOL
£XEI ATTOUEIVEL.

EvnuepcooTe Tov aoBevr) TG Sev TIPETTEN va EQAPHOTE! pOPTIO OTNV
QTTOKATACTACT) TOL YIA TNV TIPWTN WEA PETA TN CLYKOAANON.

4. KaBapIoPOGg TV CLOKELOV EPAPUOYNG

.

MTTopeiTe va kaBapioeTe TN cLOKELT) epappoyng Ceramir Applicator pe
TOTTIKG KABAPIOTIKA, TT.X. ATTOALHAVTIKA O€ OTTPEN HE RATN TNV AAKOOAN.

5. ®OAaén kai Siapkeia JwNg

DLAACOETE TIG KAwouAeg Ceramir Crown & Bridge QuikCap ot
Beppokpacieg perald 4°C/39 °F kal 25°C/77 °F. Avoiyete TNV GAOLUIVEVIQ
OrKkn pdvo apécwg TIPIV amod T xeron.

Mnv xpnoidoTToleite TIg kKawovheg Ceramir Crown & Bridge QuikCap pera
NV nuepounvia Anéng Toug.

Eutropika onuara

H

ovopaocia Ceramir® eival gurropikd orjua g Doxa Dental AB.

Huepounvia teAevtaiag avaBempnong: 2021-01-11

AKTIVOOKIEDO Mnv ire mapdy

giag, mx. GIAGVIO, EMOTPGGEIS i TAPAYOVTES
GLYKSANONG, 6TAV MPAYHATOTIOIEITE GLYKOA-
Afoeig pe To mpoidv Ceramir Crown & Bridge.

H xpion fimore LAIKGY i
TéTol0L £i60UG PMopE va Mpokahioe aoToxia g
gLYKSANONG TG Koviag.

_as Kayouvha

Ke
BCl

PYCCKUH

A

AAA MPOPECCUOHAABHOTO MCMOAB3OBAHMA B CTOMATOAOTM
MCKAIOYUTEABHO B PEKOMEHAYEMbIX LIEASX (CM. PA3AEA 2
«MOKA3AHMS K MPUMEHEHWION).

1. OnucaHue NpoAyKkTa

Ceramir® Crown & Bridge npeAcTaBaseT co60# PEHTTEHKOHTPACTHBIM,
6MOK8DOMM‘{€CKMI;1 CTSK/\OMOHOMEDHEM LEeMEHT AAR MOCTOAHHOIO
NPOTE3NPOBAHMS. OCHOBHbIM KOMMOHEHTOM I'lOpOLLIKOO6DO3HOfO cocTasa
ABAAETCA AAIOMMHAT KAAbLIMA, O OCHOBHbIM KOMMOHEHTOM XUAKOCTU

— BOAQ. LleMeHT Camo3aTBEePAEBAIOLLIMIA, TO ECTb, OH 3ATBEPAEBAET B
PE3YABTATE XMMUHECKOM PEAKLMM.

Komnahwus Ceramir Crown & Bridge QuikCap NOCTABASET LLEeMEHT B KArcyAe

A YAOBCTBA CMELLIMBAHMA M HEMOCPEACTBEHHOTO MCMOAB3OBAHMS.
MUHUMAABHBI OBbEM CMELLIAHHOTO LIEMEHTA, TO €CTb, COABPXMMOE
OAHOM KANCYAbl, COCTaBARET 0,17 MA.

AAS MCMOAL30OBAHMS HEOBXOAMM QMMAMKATOP KAMCYAbI M CMELLMBAIOLLIEE

YCTPOMCTBO. Mbl PEKOMEHAYEM MCMOAL3OBATL AMMAMKaTopbl Ceramir Appli-

cator 1 Ceramir Applicator 2 npomssoactsa komnaHum Doxa Dental AB.

2. NoKA3AaHMUA K NPUMEHEHMUIO

LlemeHt Ceramir Crown & Bridge npeAHA3HAYeH AAS HOAOXKEHMS

MOCTOSHHOM LIEMEHTHOM MPOKACAKM B CASAYIOLLIMX CAYHQSX:

* KpenAeHne MeTarAnieckmx MAM doapdpopoBbIX YHOCTEN Ha
METAAAMYECKME KOPOHKM MAM MOCTBI.

. erl‘\/\eHlfle 30AO0TbIX BKAOAOK M HOKACAOK.

* KpenAeHne OTAUTLIX MAM COOPHbIX LUTMCDTOB.

. erﬂ/\eHMe BbICOKOMPOYHBIX KEPAMMHECKMX KOPOHOK MAM MOCTOB,
NPUTOAHBIX AAS CTAHACQPTHOIO LEMEHTUPOBAHMA (HDHDMMSD, m3
AMNOKCHAQ UMPKOHUSA, OKCHMAQ AAIOMUHUA AU AUCHUAMKQATO AMTMQ).

MpoTuBonokasaHus

¢ He HaHOCUTL HEMOCPEACTBEHHO Ha NyAbMy 3y6a. B cayyae
HeﬂOCpeACTBeHHOﬂ BAM30CTU K nyAbne NPUMEHITb HaOAAEXAaLLnE
CTAHAQPTHBLIE KAMHWYECKME MPOLLEAYPSI.

Mepbl NPeAOCTOPOXHOCTHU

LlemeHT Ceramir Crown & Bridge COAEPXMT MOAMAKPUAOBYIO KUCAOTY,
KOTOPQs MOXET OKA3bIBATb PA3APCKAIOLLLEE BO3AEMCTBME HA TAQ3Q

1 KOXY. M3Gerarb MonaAaHus B raasd. Mpu NONaAQHMM HA KOXY
HEMEAAEHHO MPOMbITL GOABLLMM KOAMHECTBOM BOABI. B CAyHaE

MNOMNGAQHMS B TAQ30 HEMEAAEHHO MPOMBITb TAQ3Q GOABLLIMM KOAMYECTBOM

BOAbI M OBPATUTLCS 30 MEAMULMHCKOM MOMOLLLBIO.

KMCAOTY. Y HEKOTOPbIX MALIMEHTOB B PEAKMX CAYHQASX MPOAYKT MOXET
BbI3BATb MUMNEPHYBCTBUTEALHOCTb 3yG0B. ECAM HaBAIOAGIOTCA TaKME
PEeaKLMM, MPEKPATUTE MCMOAL3OBAHME MPOAYKTA M OBPATUTECH K BPAHY.

3. NMowaroBbie UHCTPYKLUMK

Npumeyanue: Mpu MCNOAb3OBAHKKM LemeHTa Ceramir Crown & Bridge

TeAbHas ™
MAM NP PAMM TATe3UH
7 B TOM YMCAE Kep! , He Tpeby .
MCcnoAb30BaHMe AOBOrO M3 TAKUX BCMOMOTATEAbHbIX BELUECTE
MoxeT ylowy Tb LeMeHTa.

3.1 NoaroToBka 3y6a

YAQAWTE BDEMEHHYIO KOHCTRYKLIMIO M LIEMEHT.

Mpr HEOBXOAMMOCTM OYUCTUTE 3y, MCMOAB3YA MEM3Y MAM
NPOOUMACKTHHECKYIO NACTY (C 1AM Be3 cpTopa).

Mpomoiite BoAOH.

AKKYPQTHO BbICYLLIMTE, MCMOAb3YS CyXOM BO3AYX 6€3 MACAQ MAM BATHbIA
TAMMNOH. He nepecyLumsaire.

* U30AMpYyiTE MECTO 0BPABOTKM BATHLIMM TAMIOHAMM.

3.2 MoAroToBKa K pecTaBpaumnmn
AMUCUAUKAT AUTHUSA

MpPoTPaBKTL GOTOPUCTOBOAOPOAHOM KMCAOTOM B COOTBETCTBMM C
MHCTPYKLMAMM M3rOTOBMTEAR. NPEABAPUTEAbHOS 0BPABOTKA NOBEPXHOCTM
BCMOMOTQTEAbHbIMM BELLLECTBAMM, HANPUMEP, JATE3MBAMM UAK
NPOMOTOPAMM QATE3UM (MPAMMEPTAMM, B TOM YUCAE KEPAMMYECKMMM),
He Tpebyertcs.

PecTaspauus U3 APYroro Matepuaaa.

Mpu ncnoab3oBaHMK Lemerta Ceramir Crown & Bridge npeasaputeabHas
06paGOTKA MOBEPXHOCTH BCMOMOTATEAbHBIMM BELLLECTBAMM, HAMPUMED,
QAT€3MBAMM MAM NPOMOTOPAMM AATE3MM (MPANMEPTMMU, B TOM YUCAE
PAMMYECKMMK), HE TPEBYyETCA. MICNOAL3OBAHME AOBOTO M3 TAKMX
MOMOTATEAbHBIX BELLIECTB MOXET HAPYLLIMTL CBA3b MEXKAY LIEMEHTOM M

3yGHBIM MPOTE30M.

MOXHO MCMOAb3OBATHL MECKOCTPYIHYIO 06PABOTKY, €CAM 3TO
PEKOMEHAOBAHO MPOM3BOAMTEAEM 3yBHOTO NPOTE3A.

3.

3.

3 3awmTa nyAbnbl

Mpy HEOBXOAMMOCTM OBECnEYeHMA 3ALLMTbI MYAbMbl UCMIOAbIYITE
CTAHACPTHBIE KAMHUYECKME MPOLLEAYPDI.

4 AkTMBaALMUSA

BHUMAHME! PABOTAMTE BLICTPO

HaumHaiTe CMELLMBATL CPA3Y XE NMOCAE AKTUBALMM (PEAKLIMST MEXAY
MOPOLLKOM M KMAKOCTBIO HAMMHAETCS CPA3Y Xe NOCAE aKTUBALMM).

3.

3.

BCKPOWMTE QAIOMMHUEBYIO YAKOBKY M YAGAUTE KAMNCYAY.

MAOTHO MPWXMMTE KAMNCYAY MAYHXEPOM BHM3 K TAQAKOM, TBEPAOK
nosepxHoct (puc. 1).

BXXMMQIATE KANCYAY B NOBEPXHOCTb TAK, YTOGI MAYHXEP BOLLEA BHYTPb
Kancyasl A0 ynopa (puc. 1).

5 Cmewmsanune

HemeAAEHHO MOMECTUTE KAMCYAY B BUGPMPYIOLLLMIA C BbICOKOM
yacTtoToi(4,000—5,000 06/MMH) MAM BRALLLGIOLLMIACS MUKCEP (pHc. 2).
CmelumpaiiTe B Te4eHne 8 CEeKyHA.

6 HaHeceHune
Cpasy Xe BCTaBbTE KAMNCYAY B AMNAUKATOP M 3CXKMMTE B MA3AX AAS
YAEPXAHWUS Ha mecTe (puc. 4).

ABCOKABI OKKYPATHO 3AKPOMTE AO3MPYIOLLIMIA pbivar (puc. 3A) , 4TOGbI
MPOTOAKHYTb LIEMEHT K KOHUMKY .

AAS HOHECEHMA LIEMEHTA HOXKMUTE HO PIHAT ELLIE ABCOKAbI (PHC. 5).
MoCAE HOHECEHMA YAQAMTE MYCTYIO KANCYAY, MCMOAb3YA KHOMKY
yaaaeHus (puc. 3b).

Bpems paGoTbl U BpeMA OTBEPXAEHUA

Bpems paboThl (MOCAE OKOHYAHMA CMeELLMBAHMA) Npu 23 °C/73 °F:
2 MUHYTbI.

Bpems oTBEpPXAEHMS (NOCAE OKOHYAHMA CMELLIMBAHMSA): OT 3 AO 8 MMHYT.

Mpumevanue: Temnepatypa Beiwe 23 °C/73 °F yckopseT oTBEpXAEHUe
MATEePUaAd, TEM CAMbIM COKPALLAs BO3MOXHOE Bpems paboTsl.

3.

7 Pukcaums u OTAEAKA

YCTaHOBMTE NPOTE3 1 3ACOUKCUPYHTE Er0 MOA ACBACHHEM. He
ABMIQIATE MPOTE3 AO T€X MOP, MOKA KOHCUCTEHLMA LLEMEHTA HEe CTaHET
HOMOMMHATL PE3NHY (MPMBA. 2 MUHYTSI) (PUC 6 1 7).

Koraa uemeHT No KOHCUMCTEHLMK CTAA HAMOMMUHATH PEe3nHY, YAQAUTE
136bITOK MaTepuana (puc. 8).

YAepxwvBanTe NpoTes Ha MeCTe B TedeHue eLle 4 MUHYT (puc. 9).
MpoBepbTe 0BAACTL BOKPYT KPAEB NpoTe3a (0COB6eHHO 3y6oAeCHeBbIe
60pO3AKM) N YAQAUTE BCE OCTATKM LLeMEeHTA.

MocoBeTyitTe NALUMEHTY He HArpyXaTb 3yGHOM MPOTE3 NEpPBbIi YAC MNOCAE
YCTQHOBKM.

4. O4ucTKa annAMkaTopa

Annaunkatop Ceramir Applicator MOXHO O4ULLLATE C MOMOLLIbIO
CTAHAQPTHbIX YACTALLIMX CPEACTB, TAKMX KAK A€3MHCPMLIMPYIOLLIME Crpen
HO CNMPTOBOM OCHOBE

5. XpaHeHue U CpOK rOAHOCTH

XpaHuTte kancyasl Ceramir Crown & Bridge QuikCap npu tfemneparype
o1 4°C/39 °F A0 20°C/68 °F. OTKPbIBATE AAIOMMHUEBYIO YNAKOBKY
KAMCYAbl TOABKO HENOCPEACTBEHHO NEPEA MCMNOAB3OBAHNEM.

He mncnoabsyire kancyasl Ceramir Crown & Bridge QuikCap no
UCTEYEHMIO CPOKA FOAHOCTH.

ToproBbie MApPKK
Ceramir® aBAseTCA TOProBoi MApKoi komnaxum Doxa Dental AB.
Aara nocaeaHero nepecmotpa: 2021-01-11

PeHTreHKOHTPaCTHO

Mpy “cnoAb3oBaHKK LemeHTa Ceramir
Crown & Bridge npeABapuTeasHas
06pa6oTKa NoBEPXHOCTH
BCMIOMOTGTEABHBIMM BELLLECTBAMM,

4 Kancyaa

HaNPUMEp, GATE3MBAMM HAM
aareum

B TOM YUCAE KEPaMUIECKUMM), HE

TpeGyetcs. UcnoAb3oBaHKe AOGOTO

M3 TAKUX BCTIOMOTATEABHBIX BELLECTB

MOXET HaPYLUMTS CBS3yIOLLYIO

CNOCOGHOCTL LleMeHTa.
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PENTRU UTILIZAREA DE CATRE SPECIALISTII DIN DOMENIUL MEDICINEI DEN-

TA

RE NUMAI PENTRU INDICATIILE RECOMANDATE (CONSULTATI 2. INDICATII

PENTRU UTILIZARE).

1. Descrierea produsului

Ceramir® Crown & Bridge este un material bioceramic radioopac pentru
cimentarea dentard permanentd. Componenta principald din pulbere este
aluminatul de calciu, iar cea din lichid este apa. Cimentul, care se intareste
ca rezultat al unei reactii chimice, se intareste de la sine.

n Ceramir Crown & Bridge QuikCap, cimentul este furnizat infr-o capsula
pentru amestecare si aplicare directa. Volumul minim de ciment amestecat
obtinut dintr-o capsuld este de 0,17 ml.

Pentru utilizare sunt necesare un aplicator pentru capsuld si un dispozitiv de
amestecare. Noi recomandam Ceramir Applicator si Ceramir Applicator 2
de la Doxa Dental AB.

2. Indicadtii pentru utilizare

Ceramir Crown & Bridge este conceput pentru cimentarea permanenta a:

Elementelor din metal si portelan imbinate prin topire la coroanele si
puntile din metal

Plombelor si lucrérilor din aur
Stifturilor metalice turnate sau prefabricate

Coroanelor si puntilor ceramice cu rezistentd inaltd care sunt potrivite
pentru cimentarea conventionald (spre ex., dioxid de zirconiu, oxid de
aluminiu si disilicat de litiu)

Contraindicatii

Nu 'l utilizati ca agent direct pentru acoperirea directd a pulpei dentare.
In caz de aplicare in imediata apropiere a pulpei dentare, utilizati proce-
durile clinice standard acceptate.

Precautii

Ceramir Crown & Bridge contine acid poliacrilic, care poate avea un
efect iritant asupra ochilor si pielii. Evitati contactul cu ochii. In caz de
contact cu pielea, spalati cu apd din abundentd. In caz de contact
cu ochii, spdlatiimediat cu apd din abundentd si solicitati asistenta
medicald.

Nu utilizati la pacientii cunoscuti cu alergie la acidul poliacrilic. Tn rare
cazuri, produsul poate sa producd sensibilizarea unora dintre pacienti.
n cazulin care sunt observate astfel de reactii, intrerupeti utilizarea
produsului si consultati un medic.

A
3. Instructiuni pas cu pas

Nota: Nu utilizati agenti de pretratament, spre ex., silani,

substante de amorsare sau adezivi atunci cand cimentati utilizand
Ceramir Crown & Bridge. Utilizarea oricarui astfel de prefratament
poate s& compromitd efectul de lipire al cimentului.

3.

1 Pregatirea dintelui
Indepartati reconstituirea temporard si cimentul provizoriu.

La nevoie, curdtati dinfele utilizdnd o pastd cu pulbere de piatrd ponce
sau profilactica (cu sau fara fluorurd).

Clatiti cu apad.

Uscati usor cu jet de aer fard continut de ulei sau cu pelete din bumbac.
Nu uscati complet.

Izolati zona cu rulouri din bumbac.

3.2 Pregdtirea reconstituirii
Disilicat de litiv
Decapati cu acid fluorhidric (HF) in conformitate cu instructiunile pro-

ducdatorului. Nu utilizati agenti de pretratament, spre ex., silani, substante de
amorsare sau adezivi.

Toate celelalte tipuri de reconstituiri

Nu utilizati agenti de pretratament, spre ex., silani, substante de amorsare
sau adezivi atunci cand cimentati utilizénd Ceramir Crown & Bridge.

Util

lizarea oricarui astfel de pretratament va distruge legatura dintre ciment

si reconstituire.

Abraziunea cu aer poate fi utilizatd daca este recomandatd de
producatorul restaurdrii.

3.3 Protectia pulpei dentare

Tn cazulin care este necesard protectia pulpei dentare, utilizati
procedurile clinice standard acceptate.

3.4 Activarea

AT

ENTIE: LUCRATI REPEDE

Incepeti s& amestecatiimediat dup& activare (reactia dintre lichid si
pulbere incepe in mod direct dupd activare).

Deschideti punga din aluminiu si scoateti capsula.

Mentineti capsula bine fixatd pe o suprafatd durd si netedd cu pistonul
orientat in jos (Fig. 1).

Apasati ferm in jos, forténd patrunderea pistonului in interiorul corpului
capsulei pand cand acesta se opreste (Fig. 1).

3.5 Amestecarea

3.

Introduceti imediat capsula intr-un aparat cu oscilatii cu frecventa inalta
(intre 4.000 si 5.000 rpm) sau rotativ de amestecare a capsulelor (Fig. 2).

Amestecati timp de 8 secunde.

6 Aplicarea

Introduceti imediat capsula in dispozitivul de aplicare utilizénd canelurile
pentru a o fixa pe porzitie (Fig. 4).

Inchideti usor de doud ori pérghia de dozare (Fig. 3a) pentru a impinge
cimentul spre varf.

Apoi aplicati cimentul prin comprimarea usoard a parghiei de inca
doud ori (Fig. 5).

Dupd aplicare, indepartati capsula goald utilizand butonul de eliberare
al dispozitivului de aplicare (Fig. 3b).

Duratele de lucru si de intarire

Durata de lucru (din momentul finalizarii amestecarii) la 23°C / 73 °F:
2 minute.

Durata de intarire (din momentul finalizarii amestecdrii): intre 2 si

8 minute.

Nota: Temperaturile din incapere mai mari de 23°C / 73 °F vor accelera
intarirea si vor reduce durata de lucru disponibila.

3.7 Cimentareas si finisarea

Pozitionati reconstituirea si stabilizati-o prin apdsare, astfel incat sa fie
evitata orice deplasare, pand cénd cimentul capatd o consistentd
asemdndtoare cu cea a cauciucului (aproximativ 2 minute) (Fig. é-7).
indepartati excesul de material in momentul in care cimentul a capatat
consistenta asemdandatoare cu cea a cauciucului (Fig. 8).

Mentineti reconstituirea in pozitie stabild timp de incd 4 minute (Fig. 9).
Verificati zona din jurul marginilor reconstituirii (in special santul gingival)
siindepadrtati toate resturile de ciment.

Atentionati pacientul sa nu aplice o fortd excesiva asupra reconstituirii
n cursul primei ore dupd cimentare.

4. Curatarea dispozitivelor de aplicare

Ceramir Applicator poate sa fie curatat prin utilizarea de agenti de
curatare standard, spre ex., spray-uri dezinfectante pe baz& de alcool

5. Depozitarea si perioada de valabilitate

M

Pastrati capsulele Ceramir Crown & Bridge QuikCap la temperaturi
cuprinse infre 4°C / 39 °F si 20°C / 68 °F. Nu deschideti punga din alumin-
iu decat imediat inainte de utilizare.

Nu utilizati capsulele Ceramir Crown & Bridge QuikCap dupd data de
expirare a acestora.

arci comerciale

Ceramir® este o marca comerciald a Doxa Dental AB.
Data ultimei revizuiri: 2021-01-11

Radioopac

Nu utilizafi agenti de pretratament, spre ex.,

o silani, substante de amorsare sau adezivi atunci
- Capsula cand cimentafi utilizénd Ceramir Crown & Bridge.
Utiizarea oricérui astfel de prefratament poate s&

compromita efectul de lipire al cimentului.

He NpUMEHSTb AAS AYEHMA NALIMEHTOB C AAAEPTHEN HA MOAMAKDUAOBYIO
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QUIKCAP

Bioceramic Luting Agent
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Bioceramic luting agent

Biokeramisches Befestigungsmittel

Agent de scellement biocéramique

Agente di fissagio bioceramico

Material de fijacién biocerdmico

Agente de fixagdo bioceramico

Biokeramisch bevestigingsmiddel
Biokeramiskt fastsattningsmedel

Biokeramisk retentionsmiddel

Biokeramisk festmiddel

Biokeraaminen ftiivisteaine

Biokeraamiline kinnitusvahend

Biokeramikas fiksacijas lidzeklis

Biokeraminé glaistomoji priemoné
Bioceramiczny materiat do mocowania
Biseramik Dolgu Simani

Biokeramicky tmelici pfipravek

BloKepAMIKN Kovia

6uokepamuyeckoe NAoMbupyioLLee CpeACTBO
Material bioceramic pentru cimentare dentara

Doxa

Contact
If you have any questions, please contact:

wl Doxa Dental AB

Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 Uppsala
SWEDEN

For US customers:
Doxa Dental Inc.
1(855)Doxa — USA (369-2872)

www.ceramirdental.com

Phone: +46 (0) 18 478 20 00
www.ceramirdental.com

C€

2460

10258-AD © Doxa Dental AB 2021. All rights reserved.




